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Fitzgerald Trait Plasma

Fitzgerald Trait Plasma

PRODUCT DESCRIPTION

INTENDEND USE

Fitzgerald Trait Plasma is used in the investigation of high molecular weight kininogen deficiency.
HMW-kininogen deficient plasma show a prolonged coagulation time in the aPTT test. This abnormality
is not accompanied by the expected haemorrhagic tendency. The aPTT abnormality can be neutralised
in vitro by the addition of factor XlI deficient plasma or Fletcher Trait Plasma (prekallikrein deficient
plasma). In addition on the effect on the aPTT test, Fitzgerald Trait Plasma also shows abnormalities in
fibrinolytic activity, the formation of kinins and the permeability of the vascular wall.

COMPOSITION

Fitzgerald Trait Plasma is a immune-adsorbed lyophilized and stabilized human high molecular weight
kininogen deficient plasma.

MATERIAL REQUIRED (not supplied with the kit)

- Pipettes - Distilled water - Solutions/buffers:
5279025 CaCl; 50 mmol/L Solution 100 mL
5400045 Citrate-Sodiumchloride-Buffer 60 mL
- Reagents
5035060 Dapttin TC 5x2mL
5035090 Dapttin TC 6 x 10 mL
- Control and Calibration Plasma
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

** or any other package sizes, special Ceveron® alpha or Technoclot Control and Calibration reagents of
Technoclone.

WARNING AND PRECAUTIONS

- IVD for in vitro diagnostic use

- All blood and plasma samples and products have to be regarded as potentially infectious and
handled with appropriate care and in compliance with the biosafety regulations in force and must
be disposed of in the same way as hospital waste.

- This lot of reagents prepared from human blood and each single plasma used for this lot are
HBsAg, HIV 1/2 Ab and HCV Ab negative (see package label and vial label).

STABILITY AND STORAGE

The expiry date printed on the labels applies to storage of the unopened bottles at +2...8 °C.
Stability after reconstitution:

RT* RT* (Ceveron®)
2 hours

-20°C
1 month

2 hours

Upon storage, caps should be screwed tightly.

TEST PROCEDURE

PREPARATION OF PLASMA SAMPLES

Mix 9 parts of venous blood and 1 part of Sodium Citrate solution (0.11 mol/L) and centrifuge for 15 min
at a RCF of at least 2500 (corresponding to DIN 58905). Store the plasma at room temperature.

Before carrying out the test, the patients plasma is diluted 1:10 (0.05 mL + 0.45 mL) using the Citrate—
Sodiumchloride-Buffer. For very low and very high HMW Kininogen levels, however, other dilutions
should be used.

PREPARATION OF REAGENT

The lyophilized reagent is reconstituted with 1 mL of distilled water and allowed to stand for 10 min at
room temperature-.

Prewarm the CacCl, solution to 37°C.

PERFORMANCE OF THE TEST

CEVERON

Technoclone provides application sheets for Ceveron® alpha. The application sheets contain
analyser/assay specific handling and performance information which may differ from that provided in
this instruction for use. In this case the information contained in the application sheets supersedes the
information in this instruction for use. Please consult the instruction manual of the Ceveron® alpha.
MANUAL

Pipetting scheme:

*=room temperature

0.10 mL Fitzgerald Trait Plasma
+0.10 mL diluted plasma sample
+0.10 mL PTT reagent (f.i. Dapttin TC)
(shake briefly and incubate for 4 min. at 37 °C)
+0.10mL  CaCl, 50 mmol/L solution 37°C

determine the point of coagulation

ANALYSES RESULTS
REFERENCE RANGE
70-120 % of normal

CALCULATION OF THE RESULTS

The predilution 1:10 of the plasma samples is not to be considered in the evaluation. The plasma
samples prediluted at a ratio of 1:10 may be read off directly from the calibration curve. If dilution ratios
other than 1:10 are used, the % HMW kininogen values of the calibration curve may be converted by
using the following formula:

% HMW-kininogen-content
10

CALIBRATION CURVE

The Coagulation Reference is a lyophilised normal plasma pool to be dissolved in 1 ml distilled water or
in accordance with data indicated on the table. With Citrate-Sodiumchloride-Buffer predilution is
effected in line with the following instructions: 1:10 (one part Coagulation Reference plus
9 parts Citrate-Sodiumchloride-Buffer). Prepare a geometric series of dilutions (1:1 to 1:32) of the
predilution (1:10). The 1:1 ratio corresponds to the predilution 1:10.

Predilution Dilution of calibration curve

X dilution = % HMW kininogen of the sample

1:10 11 1.2 14 1.8 116 132

% HMW kininogen | 100 50 25 125 63 31

Determine the coagulation time of the different dilutions and plot on log-log paper (x-axis: log activity in

%; y-axis: log coagulation time in sec).

QUALITY CONTROL

In order to verify the accuracy of the results, Coagulation Control A and N should always be tested in

the same way as the patient’s plasma.

LIMITATION OF THE TEST

- Incorrect sample handling can lead to partial activation of the coagulation factors and to falsely
elevated single factor determinations.

- A new calibration is required for each batch of reagents where a calibration curve is necessary and
for each instrument used. Also a new calibration is recommended, if software changes are introduced
or following a major service of either instruments or equipment.

APPLICATIONS FOR INSTRUMENTS

Application Sheets are available from Technoclone or your local distributor upon request.

LITERATURE

Please contact Technoclone or your local distributor.

* For standardisation a reconstitution time of 30 min is recommended.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNG

Fitzgerald Trait Plasma wird zur Bestimmung eines HMW-Kininogen-Mangels verwendet. Plasma mit
einem HMW-Kininogen-Mangel ergibt bei der Bestimmung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit
(aPTT) eine starke Verlangerung der Gerinnungszeit, ohne dass sich diese Verlangerung in der zu
erwarteten Blutungsneigung niederschléagt. Die Abnormalitat in der Aktivierungsphase der aktivierten
partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) kann in vitro aufgehoben werden durch den Zusatz von Faktor XII-
Mangelplasma oder durch Fletcher Trait Plasma (Prékallikrein-Mangelplasma). Uber diesen
Gerinnungseffekt hinaus zeigt das Fitzgerald Trait Plasma abnormales Verhalten hinsichtlich der
Fibrinolyse, der Kininbildung und der Permeabilitat der Gefalwand.

ZUSAMMENSETZUNG

Fitzgerald Trait Plasma ist ein immunadsorbiert lyophilisiertes und stabilisiertes, humanes HMW-
Kininogen-Mangelplasma.

BENOTIGTES MATERIAL (nicht im Testkit enthalten)

- Pipetten - Destilliertes Wasser - Lésungen/Puffer

5279025 CaCl, 50 mmol/L Lésung 100 mL
5400045 Citrat-Natriumchloride-Puffer 60 mL
- Reagenzien
5035060 Dapttin TC 5x2mL
5035090 Dapttin TC 6x10 mL
- Kontroll- und Kalibrationsplasmen
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

** oder eine andere PackungsgroRe oder speziell fir Ceveron® alpha entwickelte Reagenzien oder Technoclot
Kontroll- und Kalibrationsplasmen von Technoclone.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMARNAHMEN

- Nur zur Anwendung als in vitro Diagnostikum

- Alle Blut- bzw. Plasmaprodukte und Proben miissen als potentiell infektids angesehen werden.
Sie sind mit der notwendigen Sorgfalt und entsprechend den Sicherheitsvorschriften zu
behandeln und wie Krankenhausmiill zu entsorgen.

- Die Reagenziencharge, hergestellt aus humanem Blut, und jedes hierzu verwendete
Einzelplasma sind HBs Ag, HIV 1/2 Ak und HCV Ak negativ. (siche AuBen- bzw.
Flaschenetikette).

LAGERUNG UND STABILITAT

Das Reagenz ist ungeéffnet bei +2...8°C zu lagern und bis zu dem auf dem Etikett angegebenem
Datum verwendbar. Stabilitat nach Rekonstitution:

RT* RT* (Ceveron®)
2 Stunden 2 Stunden

-20°C
1 Monat

Waéhrend der Lagerung sollte die Schutzkappe fest verschlossen sein.

TESTDURCHFUHRUNG

VORBEREITUNG DER PLASMAPROBEN

9 Teile Venenblut mit 1 Teil Natriumcitratidsung (0.11 mol/L) mischen und 15 min bei einer RZB von
mind. 2500 zentrifugieren (entspr. DIN 58905). Das Plasma bei Raumtemperatur aufbewahren.

Vor der Testdurchfiihrung wird das Patientenplasma 1:10 mit Citrat-Natriumchlorid-Puffer (0.05 mL +
0.45 mL) verdunnt. Bei sehr niedrigem und sehr hohem HMW-Kininogen-Gehalt sind andere
Verdiinnungen zu wahlen.

VORBEREITUNG DES REAGENZES

Das lyophilisierte Reagenz in 1 mL Aqua dest. rekonstituieren und 10 Min bei Raumtemperatur stehen
lassen'. CaCl, Lésung auf 37°C vortemperieren.

TESTVERFAHREN

CEVERON

Technoclone stellt fir den Ceveron® alpha Applikationen zur Verfiigung. Diese enthalten
geréte/testspezifische Informationen zur Abarbeitung und zu den Leistungsdaten, die von den
Informationen in dieser Gebrauchsanweisung abweichen kénnen. In diesem Fall ersetzten die
Informationen in den Applikationsvorschriften die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung. Bitte
beachten sie die Bedienungsanleitung des Ceveron® alpha.

*= Raumtemperatur

MANUELL
Pipettierschema:
0.10 mL Fitzgerald Trait Plasma
+0.10 mL verduinnte Plasmaprobe
+0.10 mL PTT Reagenz (z.B. Dapttin TC)
(schiitteln und bei 37°C 4 Min. inkubieren)
+0.10mL  CaCl; 50 mmol/L Lésung 37°C

Gerinnungsendpunkt bestimmen

ANALYSENERGEBNISSE
REFERENZBEREICH

70-120 % der Norm

BERECHNUNG DER ERGEBNISSE

Die Probenvorverdiinnung 1:10 ist bei der Auswertung nicht zu beriicksichtigen. Die 1:10
vorverdinnten Proben konnen direkt auf der Bezugskurve abgelesen werden. Wenn andere
Verdiinnungen als 1:10 verwendet wurden, so kénnen die % HMW-Kininogen-Werte der Bezugskurve
mit der folgenden Formel umgerechnet werden:

% HMW-Kininogen-Gehalt
10
BEZUGSKURVE

Das Coagulation Reference ist ein lyophilisierter Normalplasmapool und mit 1 ml Aqua dest. bzw.
entsprechend der Tabellenangabe zu I6sen. Hiervon wird mit Citrat-Natriumchlorid-Puffer eine
Vorverdiinnung 1:10 (1Teil Coagulation Reference + 9 Teile Citrat-Natriumchlorid-Puffer) erstellt. Von
der Vorverdiinnung (1:10) wird eine geometrische Verdiinnungsreihe (1:1 bis 1:32) erstellt. Die 1:1
Angabe entspricht der 1:10 Vorverdinnung.

Vorverdinnung Verdiinnungen Bezugskurve

x Verdiinnung = % HMW-Kininogen der Probe

1:10 1.1 1:2 1:4 1:8 1:16  1:32

% HMW-Kininoen [ 100 s0 25 125 63 31

Die Gerinnungszeit der verschiedenen Verdunnungsstufen bestimmen und auf log-log Paper (x-Achse:

log-Aktivitat in %; y-Achse: log-Gerinnungszeit in sec) auftragen.

QUALITATSKONTROLLE

Im Rahmen der Qualitatskontrolle sollte zur Richtigkeitskontrolle das Coagulation Control A, zur

Préazisionskontrolle das Coagulation Control N verwendet werden.

EINSCHRANKUNG DER TESTDURCHFUHRUNG

- Durch unsachgeméfie Probenhandhabung kann es zu einer Aktivierung von Gerinnungsfaktoren
kommen, die zu falschlich erhdhten Einzelfaktor-Bestimmungen fiihren.

- Fur jedes Lot eines Reagenzes bei dem eine Eichkurve erstellt werden muss und fur jedes
verwendete Gerat muss eine Kalibrierung durchgefiihrt werden. Bei Software Anderungen und
nach gréReren Instrumentenwartungen bzw. Geratereparaturen empfiehlt sich ebenfalls eine neue
Kalibrierung.

GERATEAPPLIKATIONEN

Gerateapplikationen sind auf Anfrage bei Ihrem Distributor oder direkt bei Technoclone erhaltlich.

LITERATUR

Bitte kontaktieren Sie Technoclone oder lhren Distributor.

1 Fur Standardisierungsuntersuchungen empfiehlt sich eine Rekonstitutionszeit von 30 min.




Fitzgerald Trait Plasma

E

Fitzgerald Trait Plasma

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

Fitzgerald Trait Plasma viene impiegato nell'analisi delle deficienze di chininogeno ad elevato peso
molecolare . Il plasma carente di chininogeno al alto peso molecolare mostra un tempo di coagulazione
prolungato nel test aPTT. Tale anormalita non & accompagnata dall'attesa tendenza all’emorragia .
L’anormalita aPTT pud essere neutralizzata in vitro mediante I'aggiunta del plasma Trait Fletcher
(plasma carente di precallicreina ) o del plasma carente del fattore XlI. In aggiunta agli effetti osservati
per il test aPTT , il plasma Fitzgerald mostra anormalita anche nellattivita fibrinolitica, ovvero la
formazione di chinine e la permeabilita della parete vascolare

COMPOSIZIONE

Fitzgerald Trait Plasma € un plasma immuno adsorbito, liofilizzato e stabilizzato, carente del
chininogeno ad elevato peso molecolare

MATERIALE RICHIESTO (non compreso nel kit di test)

- Pipette - acqua distillata - soluzioni/tamponi
5279025 Soluzione di cloruro CaCl, 50 mmol/L 100 mL
5400045 Tampone di cloruro di sodio citratato 60 mL
- Reagenti
5035060 Dapttin TC 5x2mL
5035090 Dapttin TC 6x10 mL
- Plasmi di controllo e calibrazione
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

*** o altri reagenti di diverse dimensioni o reagenti speciali per Ceveron® alpha o Technoclot plasmi di controllo e

calibrazione di Technoclone.

AVVERTENZE E MISURE PRECAUZIONALI

- Applicazione prevista esclusivamente come diagnostico in vitro

- Tutti i prodotti di sangue ossia plasma e provini devono essere considerati come potenziali
infettivi. Questi devono essere trattati con la massima accuratezza e conformemente alle norme
di sicurezza, nonché smaltiti come rifiuti ospedalieri.

- Il carico delle provette, prodotto con sangue umano, e ogni plasma singolo a tal fine utilizzato
sono HBs Ag, HIV 1/2 Ak e HCV Ak negativi (si veda all'esterno ovvero sull'etichetta del flacone).

CONSERVAZIONE E STABILITA

La provetta pud essere conservata in stato chiuso ad una temperatura di +2...8°C e deve essere
utilizzata entro la data di scadenza riportata sull'etichetta. Stabilita dopo ricostituzione:

TA* TA* (Ceveron®) -20 °C
2 ore 1 mese

2 ore

Durante la conservazione il tappo protettivo dovrebbe essere chiuso ermeticamente. *= temperatura
ambiente

ESECUZIONE DEL TEST

PREPARAZIONE DEI PROVINI DI PLASMA

Mischiare 9 parti di sangue venoso e 1 parte di soluzione di citrato di sodio (0.11 mol/L) e centrifugare
quindi immediatamente la miscela ad un RCF di minimo 2500 per 15 minuti (secondo DIN 58905).
Prima del test il plasma del paziente deve essere diluito in rapporto 1:100 con tampone di cloruro di
sodio citrato, eseguendo la diluizione in 2 tempi con rapporti 1:10 ognuno (ad esempio: 0.05 mL + 0.45
mL ciascuno). Per livelli molto elevati o molto bassi di chininogeno ad elevato peso molecolare, in ogni
caso, si suggerisce I'impiego di altre diluizioni.

PREPARAZIONE DEL REAGENTE

Ricostituire il reagente liofilizzato con 1 mL di acqua distillata e lasciarlo riposare per 10 minuti a
temperatura ambiente’. Pretemperare la soluzione di cloruro Ca a 37°C.

PROCEDIMENTO DI TEST

CEVERON

Technoclone offre le Protocolli Applicativi per Ceveron® alpha. Protocolli Applicativi riportano I'utilizzo
specifico analizzatore/test e informazioni sulle caratteristiche che possono differire da quelli forniti nelle
presenti Istruzioni per I'Uso. In questo caso, l'informazione contenuta nelle Protocolli Apllicativi
sostituisce le informazioni delle presenti Istruzioni per I"'Uso. Consultare il manuale di istruzioni del
Ceveron® alpha.

MANUALE
Schema di pipettatura:
0.10 mL  Fitzgerald Trait Plasma
+0.10mL  provino di plasma diluito
+0.10mL  reagente PTT (Dapttin® TC)
(agitare bene e incubare per 4 minuti a 37°C)
+0.10mL  soluzione CaCl, 50 mmol/L a 37°C

definire il punto di coagulazione estremo

RISULTATI DELLE ANALISI

CAMPO DI RIFERIMENTO

70-120 % della norma

CALCOLO DEI RISULTATI

La diluizione del provino 1:10 non deve essere considerata alla valutazione. | provini prediluiti ad 1:10
possono essere letti direttamente sulla curva di riferimento. Qualora venissero utilizzate altre diluizioni
dei provini diverse da 1:10, i valori % di chininogeno ad elevato peso molecolare della curva di
riferimento potranno essere convertiti con la formula seguente:

% di contenuto di chininogeno ad elevato peso molecolare x diluizione = % chininogeno ad elevato peso
10 molecolare del provino

CURVA DI RIFERIMENTO

Il Coagulation Reference e un pool di plasmi normali liofilizzato da ricostituire con 1 mL di acqua
distillata o secondo le istruzioni contenute nella tabella acclusa. La predilezione con tampone di cloruro
di sodio citratato viene eseguita seguendo le istruzioni qui riportate: 1:10 (diluire 2 volte 1 parte di
Coagulation Reference con 9 parti di tampone di clouro di sodio citrato). Dalla prediluizione (1:10) si
produce quindi una serie geometrica di diluizioni (1:1 fino 1:32). L'indicazione 1:1 corrisponde alla
prediluizione 1:10.

Prediluizione Curva di riferimento delle diluizioni

1:10 11 1:2 1.4 1.8 1:16  1:32

% chininogeno ad elevato peso 100 50 25 125 63 3.1
molecolare

Calcolare i tempi di coagulazione delle varie diluzioni e riportare i sisultati su carta bi-logaritmica (asse
x: log. Dell'attivata %, asse y: log. del tempo di coagulazione in secondi).

CONTROLLO DI QUALITA

Nell'ambito del controllo di qualita, per il controllo della correttezza si dovrebbe utilizzare il Coagulation
Control A, mentre per il controllo di precisione il Coagulation Control N.

RESTRIZIONI DI ESECUZIONE DEL TEST

In seguito ad un trattamento inappropriato dei provini pud verificarsi un'attivazione dei fattori di
coagulazione, con la conseguenza di notevoli errori di definizione dei singoli fattori.

Per ogni perpendicolare di un reagente, per la quale dover creare una curva di taratura, e per ogni
apparecchiatura utilizzata, € necessario eseguire una calibrazione. In caso di cambiamenti di software
0 maggiori manutenzioni agli strumenti o riparazioni di apparecchiature si raccomanda altrettanto una
nuova calibrazione.

APPLICAZIONI DELL'APPARECCHIO

Le applicazioni dell'apparecchio sono disponibili su richiesta presso il Vostro distributore o direttamente
dalla Technoclone.

BIBLIOGRAFIA

Si prega di contattare la Technoclone oppure il Vostro distributore.
1 Per analisi standardizzate si raccomanda un tempo di ricostituzione di 30 min.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

APLICACION

Fitzgerald Trait Plasma se utiliza para la investigacion de la deficiencia del quininégeno de alto peso
molecular. El plasma deficiente en quininégeno de lato peso molecular (HMW-kininogen) muestra un
tiempo de coagulacién elevado en el test de aPTT. Esta altyeracion no va acompafiada de una
tendencia al sengrado. La alteracion el la aPTT se puede neutralizar in vitro con la adicién de plasma
deficiente en factor XIl o Fletcher Trait Plasma (plasma deficiente en precalicreina). El Fitzgerald Trait
Plasma tambien muestra alteraciones en la actividad fibrinolitica, la formacién de kininas y la
permeabilidad de la pared vascular.

COMPOSICION

El Fitzgerald Trait Plasma es un plasma humano deficiente en kininégeno de alto peso molecular que
esté inmuno-adsorbido, liofilizado y estabilizado.

MATERIAL NECESARIO (no proporcionado con el kit)

- Pipetas - agua destilada - soluciones/soluciones amortiguadoras

5279025 Solucién de CaCl, 50 mmol/L 100 mL
5400045 Tampo6n cloruro sédio citrato 60 mL
- Reactivos
5035060 Dapttin TC 5x2mL
5035090 Dapttin TC 6x10 mL
- Plasmas control y calibradores
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

guin otro formato o reactivos especiales para el Ceveron® alpha o Technoclot Plasmas control y

calibradores de Technoclone.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Sélo para su uso en diagnéstico in-vitro

- Todas las muestras de sangre y plasma y los productos deberan tratarse como potencialmente
infecciosos y deberan manipularse con el cuidado apropiado de acuerdo a las directivas de
bioseguridad vigentes y deberan desecharse como si fueran materiales de desperdicio de un
hospital.

- Este lote de reactivos esté preparado a partir de sangre humana y cada plasma utilizado en este
lote se ha analizado y encontrado negativo para Antigeno de superficie de la Hepatitis B
(HBsAQg), VIH 1/2 Ab y HCV Ab negativo (consulte la etiqueta del embalaje y del vial).

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

La fecha de caducidad impresa en las etiquetas se aplica al almacenamiento de las botellas no
abiertas a +2... 8 °C. Estabilidad después de la reconstruccién:

TA* TA* (Ceveron®)
2 horas

-20 °C
1 mes

2 horas

Para un buen almacenamiento es imprescindible que los frascos estén perfectamente cerrados.
*=temperatura ambiente

METODO DE ENSAYO

PREPARACION DE LAS MUESTRAS DE PLASMA

Mezcle 9 partes de sangre venosa y 1 parte de solucién de Citrato de sodio (0.11 Mol/L) y centrifugue
durante 15 minutos a una fuerza centrifuga relativa de al menos 2500 (segin la norma DIN 58905).
Almacene el plasma a temperatura ambiente. Antes del test el plasma de paciente debe diluirse con
tamp6n cloruro sédicio citrato a 1:100, la dilucién se debe realizar en dos etapas a 1:10 (por ejemplo
0.05 mL y 0.45 mL cada una). Para niveles muy altos o muy bajos de kininégeno de alto peso
molecular, deben usarse otras diluciones.

PREPARACION DEL REACTIVO

Disolver el reactivo liofilzado en 1 mL de agua destilada y dejarlo en reposo durante 10 minutos®.
Precaliente la solucién de CaCl; a 37 °C

REALIZACION DEL ENSAYO

CEVERON

Technoclone pone a disposicién reglamentos de aplicacién para Ceveron® alpha. Estos contienen
informacion especifica aparato/test para el manejo y el rendimiento, que pueden diferenciarse de la
informacion dada en estas instrucciones de manejo. En este caso, la informacién contenida en los
reglamentos de aplicacion reemplaza la infomraciéon de estas instrucciones de manejo. Por favor
consulte el manual de instrucciones del Ceveron® alpha.

MANUAL
Esquema de pipeteado:
0.10 mL Fitzgerald Trait Plasma
+0.10 mL Muestras de plasma diluidas
+0.10mL  Reactivo de TPT (Dapttin® TC)
(agite brevemente e incube durante 4 minutos a una temperatura de 37 °C)
+0.10mL  Solucién CaCl, de 50 mMol/L a 37°C

determine el punto de coagulacién

RESULTADOS DEL ENSAYO
RANGO DE REFERENCIA
70-120 % de lo normal
CALCULO DE LOS RESULTADOS
La predilucién de 1:10 de las muestras de plasma no se considera en la evaluacion.
Las muestras de plasma prediluidas a una proporcion de 1:10 se pueden leer directamente de la curva
de calibracion. Si se utiliza proporciones de dilucién que no sean 1:10, el % de los valores del HMW-
Kininogen de la curva de calibracion se pueden convertir utilizando la siguiente formula:
% Contenido de HMW-Kininogen
10

CURVA DE CALIBRACION

El Coagulation Reference es un pool de plasma normal liofilizado que debe ser disuelto con 1.0 mL de
agua destilada o de acuerdo a las indicaciones de la tabla. La prediludién con tampén cloruro sédio
citrato se realiza de acuerdo con las siguientes instrucciones: 1:10 (dos veces una parte de
Coagulation Reference mas 9 partes de tampén cloruro sédico citrato). Prepare una dilucién seriada
(1:1 hasta 1:32) de la predilucion (1:10). El coeficiente 1:1 corresponde a la predilucion 1:10.

x dilucién = % HMW-Kininogen de la muestra

Predilucién Diluciones de la curva de calibracion
1:10 11 1:2 1.4 1.8 1:16  1:32
% HMW-Kininogen | 100 50 25 125 63 31

Calcular los diversos pasos de la dilucién y colocar los resultados en papel lol-log (eje de las x : log.
Acitivdad en %, eje de las y : log. Tiempo de coagulacién en segundos).
CONTROL DE CALIDAD

Para verificar la precision de los resultados el Coagulation Control Ay N deberan siempre analizarse
de la misma manera que el plasma del paciente.

LIMITACION DEL ENSAYO

La manipulacién incorrecta de las muestras puede ocasionar la activacion parcial de los factores de
coagulacién y hacer que las determinaciones del factor simple se eleven de manera falsa. Se
necesitara una nueva calibracién de cada lote de reactivos en donde sea necesaria la curva de
calibracién y para cada instrumento utilizado. También se recomienda una nueva calibracion si se
introducen cambios al programa o después de un la realizacién de un servicio de mantenimiento
importante a los instrumentos o al equipo.

APLICACION PARA LOS INSTRUMENTOS
Las hojas de aplicacién estan disponibles directamente de Technoclone o de su distribuidor local,
si asi se solicita.

LITERATURA

Sirvase ponerse en contacto con Technoclone o su distribuidor local.
1 Para fines de estandarizacion, se recomienda un tiempo de reconstitucion de 30 minutos.



Fitzgerald Trait Plasma

Fitzgerald Trait Plasma

DESCRIGAO DO PRODUTO

USO PRETENDIDO

O Fitzgerald Trait Plasma é usado na investigacdo da deficiéncia de quininogénio de alto peso
molecular. O plasma deficiente em quininogénio de alto peso molecular apresenta um tempo de
coagulacédo prolongado no teste aPTT. Esta anormalidade ndo é acompanhada pela tendéncia
hemorragica esperada. A anormalidade na aPTT pode ser neutralizada in vitro pela adi¢do de plasma
deficiente em factor XIl ou de Fletcher Trait Plasma (plasma deficiente em precalicreina). Além do
efeito no teste aPTT, o Fitzgerald Trait Plasma mostra também anormalidades na actividade
fibrinolitica, na formacé&o de quininas e na permeabilidade da parede vascular.

COMPOSICAO

O Fitzgerald Trait Plasma é um plasma humano deficiente em quininogénio de alto peso molecular,
imuno-adsorvido liofilizado e estabilizado.

MATERIAL NECESSARIO (néo fornecido com o kit)

- Pipetas - Agua destilada - Solucdes/tampdes:
5279025 Solugéo de CaCl, 50 mmoliL 100 mL
5400045 Tampéo Citrato-Cloreto de Sodio 60 mL
- Reagentes
5035060 Dapttin TC 5x2mL
5035090 Dapttin TC 6x10 mL
- Plasma de Controlo e de Calibragdo
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

*** ou qualquer outra apresentagao ou reagentes especificos Ceveron® alpha ou Technoclot Plasmas de controlo

e calibraggo de Technoclone. .

ADVERTENCIAS E PRECAUCOES

- IVD para utilizagdo no diagnéstico in vitro

- Todas as amostras de sangue ou plasma e produtos devem ser considerados como potencialmente
infecciosos e manuseados com o cuidado adequado e em cumprimento com as normas de
bioseguranga em vigor e tém que ser eliminados da mesma forma que o lixo hospitalar.

- Este lote de reagentes, preparado a partir de sangue humano, e cada plasma individual utilizado para
este lote, s&o Ag HBs, Ac HIV 1/2 e Ac HCV negativos (ver o rétulo da embalagem e dos frascos).

ESTABILIDADE E ARMAZENAMENTO

A data de validade impressa nos rétulos aplica-se ao armazenamento dos frascos fechados entre +2 e
8°C. Estabilidade apds a reconstitui¢éo:

TA* TA* (Ceveron®)
2 horas

-20°C
1més

2 horas

Antes de armazenar, as tampas devem ser apertadas firmemente. N&o é recomendada a repeticdo do
congelamento. *=temperatura ambiente

PROCEDIMENTO DO TESTE
PREPARAGAO DAS AMOSTRAS DE PLASMA

Misturar 9 partes de sangue venoso com 1 parte de solucdo de citrato de sédio (0.11 mol/L) e
centrifugar durante 15 minutos a pelo menos 2500 de FCR (correspondente a DIN 58905). Armazenar
o plasma a temperatura ambiente.

Antes de realizar o teste, o plasma dos pacientes deve ser diluido 1:10 (0.05 mL + 0.45 mL) usando
tamp&o Citrato-Cloreto de Sédio. No entanto, para niveis muito baixos ou muito altos de quininogénio
de alto peso molecular, devem ser usadas outras diluigdes.

PREPARAGAO DO REAGENTE

O reagente liofilizado é reconstituido com 1 mL de agua destilada e deixado a estabilizar durante 10
min & temperatura ambiente®.

Pré-aquecer a solugdo de CaCl; a 37°C.

REALIZACAO DO TESTE

CEVERON

A Technoclone disponibiliza instrugdes de aplicagdo para os Ceveron® alpha. Estees contém
informagdes especificas dos aparelhos/testes sobre o processamento e caracteristicas de performance
que podem divergir das informacdes deste manual de instruges. Neste caso, as informacdes dos
livros de referéncia substituem as informacgdes constantes neste manual de instrucdes. Por favor
observe o manual de instrugdes do Ceveron® alpha.

MANUEL
Esquema de pipetagem:
0.10 mL Fitzgerald Trait Plasma
+0.10 mL amostra de plasma diluida
+0.10 mL reagente PTT (p.ex. Dapttin TC)
(agitar brevemente e incubar durante 4 min. a 37 °C)
+0.10 mL solugéo de CaCl, 50 mmol/L a 37°C

determinar o ponto de coagulacédo

RESULTADOS DA ANALISE
INTERVALO DE REFERENCIA
70-120 % do normal

CALCULO DOS RESULTADOS
A pré-diluicdo 1:10 das amostras de plasma néo deve ser considerada na avaliagdo. As amostras de
plasma pré-diluidas a 1:10 podem ser lidas directamente a partir da curva de calibragdo. Se forem
usadas diluicdes diferentes de 1:10, os valores de % de quininogénio de alto peso molecular (HMW
Kininogen) da curva de calibragdo podem ser convertidos usando a seguinte formula:
Conteldo % HMW-kininogen
10

CURVA DE CALIBRAGAO

A Coagulation Reference é uma “pool” de plasmas normais liofilizada para ser dissolvida em 1 ml de
4gua destilada, de acordo com os dados indicados na tabela. Com Tampao Citrato-Cloreto de Sédio, a
pré-diluicdo é efectuada de acordo com as seguintes instrugdes: 1:10 (uma parte de Coagulation
Reference mais nove partes de Tampé&o Citrato-Cloreto de Sédio). Preparar uma série geométrica de
diluicdes (1:1 até 1:32) da pré-dilui¢do (1:10). O racio 1:1 corresponde a pré-diluicao 1:10.

Pré-diluicao Diluic&o da curva de calibracéo

1:10 11 12 14 1:8 1116 1.32

% HMW kininogen | 100 50 25 125 63 31

Determinar o tempo de coagulacdo das diferentes diluicdes e tracar um gréfico em papel log-log (eixo-
x: log actividade em %; eixo-y: log tempo de coagulacéo em segundos).

CONTROLO DA QUALIDADE

De forma a verificar a exactiddo dos resultados, O Coagulation Control A e N devem ser sempre
testados da mesma maneira que os plasmas dos pacientes.

LIMITACOES DO TESTE

Um manuseamento incorrecto da amostra pode levar a uma activacdo parcial dos factores de
coagulacdo e a determinagdes de factores individuais falsamente elevadas. E necessaria uma nova
calibragdo para cada conjunto de reagentes para 0s quais seja necessaria uma curva de calibragéo e
para cada instrumento utilizado. Recomenda-se também uma nova calibragdo quando forem
introduzidas alteragdes no software ou apés uma grande intervencéo técnica nos instrumentos ou
equipamentos.

APLICAGOES PARA EQUIPAMENTOS

A pedido, a Technoclone ou o distribuidor local disponibilizam as Fichas de Aplicagéo.
LITERATURA

Por favor contacte a Technoclone ou o distribuidor local.

1 Para padronizacéo, recomenda-se um tempo de reconstituicdo de 30 min.

x diluicdo = % HMW kininogen da amostra
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DESCRIPTION DU PRODUIT

APPLICATION

Fitzgerald Trait Plasma est utilisé pour détecter un manque en HMW-kininogéne. Les plasmas a
déficience en HMW-kininogéne donnet une forte prolongation du temps de coagulation lors de la
détermination du temps de thromboplastine partielle activée (aPTT), sans que cette prolongation se
fasse remarquer dans le temps de saignement. L’anormalité lors de la détermination du temps de
thromboplastine partielle activée (aPTT) peut étre corrigée in vitro par addition de plasma déficient en
FXIl ou par addition de Fletcher Trait Plasma (plasma deficient en prékallicréine). En plus de cet effet
de coagulation, le Fitzgerald Trait Plasma a un effet anormal sur la fibrinolyse, la formation de kinine et
sur la perméabilité de la membrane vasculaire.

COMPOSITION

Fitzgerald Trait Plasma es tun plasma humain déficitgaire en HMW-kininogéne, lyophilisé et stabilisé.

MATERIEL NECESSAIRE (non fourni avec le ki)

- Pipetten - Eaudistillée - Dilutions/Tampons:
5279025 Solution de CaCl, 50 mmol/L 100 mL
5400045 Tampon de citrate-chlorure de sodium 60 mL
- Réactif
5035060 Dapttin TC 5x2mL
5035090 Dapttin TC 6x10 mL
- Plasma de contrdle et d’etalonnage
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
REF | 5220110 Coagulation Reference 5x1mL

*** ou tout autre conditionnement ou réactifs de contrdle et d’etalonnage spéciaux pour Ceveron ou Technoclot de

Technoclone.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- Uniquement pour application en diagnostic in vitro

- Tous les échantillons de plasma et de sang doivent étre considérés comme potentiellement
infectieux. lls doivent étre manipulés avec les précautions nécessaires relatives aux regles de
sécurité et étre éliminés de la méme maniére que les déchets hospitaliers.

- Ce lot de réactifs obtenus & partir de sang humain et tous les plasmas individuels utilisés a cette
fin sont Ag HBS, Ac VIH et Ac VHC négatifs (voir étiquette externe et étiquette sur le flacon).

STABILITE ET CONSERVATION

La date d'expiration sur les étiquettes est valable pour le stockage entre 2 et 8°C des bouteilles non
ouvertes. Stabilité apres reconstitution:

TA* TA* (Ceveron®)
2h 2h

-20°C
1 mois

Lors du stockage, les bouchons doivent étre vissés fermement.
*= Température ambiante

REALISATION DU TEST

PREPARATION DES ECHANTILLONS DE PLASMA

Sang veineux et solution de citrate de sodium (0.11 mol/L) sont mélangés 9:1 et centrifugués pendant
15 minutes avec une FCR (force centrifuge radiale) d’au moins 2500 (correspondant a 58905 DIN). Das
Conserver le plasma a température ambiante. Avant le début du test, diluer le plasma du patient 1:10
avec le tampon citrate-chlorure de sodium (0.05 mL + 0.45 mL). Dans le cas d'une tres faible ou tres
forte teneur en HMW-kininogéne, il faut utiliser une autre dilution.

RECONSTITUTION DU REACTIF

Reconstituer le réactif lyophilisé avec 1 mL d'eau distillée et laisser reposer le réactif reconstitué
pendant 10 minutes & température ambiante®. Préchauffer la solution de CaCl, & 37°C.
REALISATION DU TEST

CEVERON

Technoclone propose des protocoles d adaptation pour Ceveron® alpha. Ces manuels contiennent des
informations sur la réalisation des tests et leurs caractéristiques, spécifiques aux tests et & I"appareil.
Ces informations peuvent différer de celles indiquées dans cette notice d’emploi. Dans ce cas, utiliser
les données du protocole d’adaptation et non celles de cette notice d’emploi. Respecter les instructions
d’emploi du Ceveron® alpha.

MANUELLE
Schéma de pipetage:
0.10 mL Fitzgerald Trait Plasma
+0.10 mL plasma dilué
+0.10mL  réactif PTT (Dapttin® TC)
agiter et incuber pendant 4 min a 37°C
+0.10 mL solution de CaCl, 50 mmol/L (37°C)

Déterminer le temps de coagulation

INTERPRETATION DES RESULTATS
DOMAINS DE REFERENCE

70-120 % de la norm

CALCUL DES RESULTATS
L'évaluation ne tient pas compte de la prédilution-échantillon 1:10. Les échantillons prédilués 1:10
peuvent étre lus directement sur la courbe de référence. En utitisant d’autres dilutions que celles 1:10,
les valeurs fixes en % HMW-kininogéne de la courbe de référence peuvent étre converties a l'aide de la
formule suivante:
% teneur HMW-kininogene
10

COURBE DE REFERENCE

Le Coagulation Reference est un plasma de pool normal lyophilisé a diluer avec 1 mL d’eau distillée ou
selon les indications figurant dans le tableau. Préparer avec un tampon de citrate-chlorure de sodium
une prédilution 1:10 (2 x 1 partie de Coagulation Reference + 9 parties de tampon de citrate-chlorure
de sodium). Utiliser cette prédilution pour préparer une série de dilutions géometrique (1:1 a 1:32).
Dilutions de courbe de référence

X dilution = % HMW-kininogéne de I'échantillon

Prédilution

1:10 1:1 1:2 14 1:8 1:16  1:32

% HMW-kininoaéne | 100 50 25 125 63 31

Mesurer la temps de coagulation des différentes phases de dilution et appliquer celui-ci sur du papier
logarithmique (axe x : activité log en %, axe y : temps de coagulation log en sec)

CONTROLE DE QUALITE

Dans le cadre du controle de qualité, utiliser Coagulation Control A pour controler I'exactitude et
Coagulation Control N pour contrdler la précisison.

LIMITATION DU TEST

Une mauvaise manipulation de I'échantillon peut mener a des surestimations du facteur de coagulation
lors de sa détermination.

Un nouveau calibrage est exigé pour chaque série de réactifs ou une courbe d'étalonnage est
nécessaire ainsi que pour chaque instrument utilisé. En outre un nouveau calibrage est recommandé,
en cas de changement de logiciel ou aprés un service d'entretient important des instruments ou de
I'équipement.

APPLICATIONS D'APPAREIL

Les feuilles d'application sont fournies par Technoclone ou votre distributeur local sur demande

BIBLIOGRAPHIE
Veuillez contacter s'il vous plait Technoclone GmbH ou votre distributeur.
1 Pour les tests de standardisation, un temps de reconstitution de 30 min est recommandé
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OMUCAHME NMPOOYKTA

HA3HAYEHUE

Fitzgerald Trait Plasma ncnonb3syeTcsi B uccnefobanve aeduumTa BbICOKOMONEKYNAPHOTO KUHUHOTeHa
(HMW-kininogen). HMW-kininogen aeduvuutHas nnasma [eMOHCTPUPYET MPOMOHIVpOBaHHOe Bpems
koarynsuum B AYTB TecTe. OTa aHoOManus He COMPOBOXAAETCA OXWAAEMOW remopparuyeckon
TeHaeHuwen. AHomanun AYTB moryT ObiTb HelWTpanu3oBaHbl in vitro pgobaBneHvem aeduuUTHOM
nna3mel paktopa Xll unu Fletcher Trait Plasma (neduumTHas nnasma npekannukpeiH). B gononHexue
K BnusHWio Ha Tect AUYTB, Fitzgerald Trait Plasma Takke [EMOHCTpUpyeT aHoManuum B
DMOPUHONUTNYECKON aKTUBHOCTU, 06pa3oBaHNM KUHUHOB U NPOHULI@EMOCTN MbILLEYHbIX CTEHOK.
COCTAB

Fitzgerald ~ Trait Plasma  sBnsetcs WMMYHOaACOPGMPOBAHHOM  NIMOGUNM3OBAHHOM n
CcTabunnanpoBaHHOM YenoBeYeCKOl BbICOKOMONEKMAPHON KUHUHOrEeH AeULMTHOM NNasmoi.
NMOTPEBYKOTCA MATEPUAIDI (1e exonsT B Habop)

- MuneTkn - AuctunnuposaxHasi Boaa - PactBopbl/6ychepbi:
5279025 CaCl2 50 mmol/L Solution 100 mL
5400045 Citrate-Sodiumchloride-Buffer 60 mL
- PeareHTtbl
5035060 Dapttin TC 5x2mL
5035090 Dapttin TC 6 x 10 mL
- KoHTponbHble 1 kannBpoBoYHble Nnasmbl
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

NPEAYNPEXAEHUA U MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU

- IVD — gns aMarHocTuku in vitro

- Ko Bcem npoGam KpoBu 1 Nna3mbl 1 NpoayKTam crielyeT OTHOCUTLCA
KaK K NOTEHLManbHO MHULIMPOBaHHLIM U 0GpaLLaTLCS C HAMM
crieflyeT C COOTBETCTBYIOLLIEN OCTOPOXHOCTBIO, NOMHOCTHLIO cobnioaast
Tpe6oBaHus 61106E30NaCHOCTH, @ YTUNM3NPOBATL aHaNoOrNyHO
60MbHUYHBIM OTXOAaM.

- 3TOT NOT peareHTOB MPUIOTOBIEH U3 YEMOBEYECKOW KPOBY, Kaxaas
13 KOTOpbIX ABNAeTCA HeraTueHoii no HbsAg, HIV 1/2 Ab n HCV Ab
(CMOTpY HaKneliKky Ha ynakoBke 1 riakoHax).

CTABUINIbHOCTb U XPAHEHUE

CPOK rOAHOCT, HaneyaTaHHbIN Ha ATUKETKE, KacaeTCsi XpaHEHUs HEBCKPbITbIX hiakoHoB npu +2-8°C.
CT1abunbHOCTb Nocne pacTBOPEHUs:

-20°C
1 mecsiy

KomH.Temn.* (Ceveron®)
2 vaca

KomH.Temn.*

2 vaca

I'Ipm XpaHeHUN KPbILWKK O0IMKHbI 6bITb NNOTHO 3aKpbIThbl.
* = KOMHaTHas Temneparypa

NMPOLIEAYPA TECTA

NOAroTOBKA NPOB MNA3MbI

Cwmewainte 9 vacten BeHO3HOW kpoBM M 1 yacTb pactBopa uuTpata Hatpus (0.11 monb/n) u
oTueHTpudyrupyinte 15 muHyT npu 25009 (cootBetctByeT DIN 58905). Xpanute nnasmy npu
KOMHaTHOW TemnepaTtype.

Mepepn BbINONHEHWEM TecTa Nna3mbl nauveHToB pasdasnsatores 1 : 10 (0.05 mL + 0.45 mL) umtpaTtHo-
xnopuaHo-HaTpuesbiM Bydepom (Citrate-Sodiumchloride-Buffer). [Ins o4eHb HU3KUX U OYEHb BbICOKWX
ypoBHeit HMW-kininogen, ofiHako, JOMKHbI UCMOMNb30BaTLCS APYrue pasBeaeHust.

NOAroTOBKA PEArFEHTOB

PaCTBOpMTe J'II/IOq)MJ'IMSOBaHHbIe peareHTbl B yKa3aHHOM obbeme l:LI/ICTMJ'IJ'II/IpOBaHHOFI BOAbI U JaiiTe
nocToATs 10 MUHYT NPy KOMHATHOI TemnepaType’. Harpeiite pactsop CaCl, fo 37°C.
BbINONHEHUE TECTA

CEVERON

Technoclone npefoctasnseT agantauun ans Ceveron® alpha. ApanTtauusi coaepxut cneuuduyHyio
[ANs aHanusaTtopa UM Tecta MHMOPMaLMio, KOTOpas MOXET OTNMYaTbCs OT MNPeAcTaBneHHoh B
MHCTPYKLMM MO UCNONb30BaHMo HaGopa. B aTom cryyae uHcopmauus, cofepxaluascs B agantauum
3ameHsieT coGoil MHOpMaLMIo, COAepXKaLllyloCsl B WHCTPYKUMW. [lpocMmaTpuBaiiTe MHCTPYKLMIO K
Ceveron® alpha.

BPYYHYIO
Cxema nuneTUpoBaHus:

0.1 mL Fitzgerald Trait Plasma

+0.1mL pasbaeneHHoit Npobbl Nnasmb!
+0.1 mL PTT peareHTa (Hanpumep Dapttin TC)

KpaTko BCTpsixHUTE U MHKYGUPYITE 4 MUHYTbI Npu 37 °C
+0.1mL CaCl2 50 mmol/L Solution 37°C

OnpepnenuTe Bpemsi CBEPTLIBAHNA

PE3YJIbTATbI AHAJTU3A

AWANA30H HOPMbI

70 — 120 % HopMBI.

PACYET PE3Y/IbTATOB

MpenBaputensHoe pa3sefeHve npo6 nnasvel 1 10 He paccmaTpuvBaeTcsi Npu  OLEHKE.
MpenBapuTtensHo passefeHHble 1 : 10 Npobbl NNa3Mbl MOTYT CYUTLIBATLCA NPSAMO C KannMBGpPOBOYHON
kpuBoit. Ecnn passegeHue uHoe yem 1 : 10, % HMW-kininogen ¢ kanMbpoBO4HON KPUBOW MOryT
KOHBEPTMPOBATLCS C UCMONb3oBaHUEM (hOPMYIbl:

CopepxaHvne% HMW-kininogen
10

KANMUBEPOBOYHAA KPUBAA
Coagulation Reference siBnsieTcs NMouUnNM3oBaHHbLIM NYNIOM HOPManbHON Nna3mbl, KOTOPLIV criedyeT
pacTeBOpuTL B 1 ML AMCTUNNMPOBAHHOI BOAbI B COOTBETCTBUM C AAHHBIMM, yKasaHHbIMW B Tabnuue.
MpeaBapuTenbHO pa3BeaeHHas LMTPaTHO-XNOPUAHO-HAaTpueBbIM Gydepom, B COOTBETCTBUM C AAHHOW
nHcTpykumeit, 1 : 10 (ogHa vacTb Coagulation Reference nntoc 9 vacteit Citrate-Sodiumchloride-Buffer)
Coagulation Reference ucnonb3ayeTtcs Anst NPUroTOBIEHWsI cepum passeaeHunii ot 1:1 go 1: 32.

X passeaeHne = % HMW kininogen B npo6e

PasBefeHu1e kanmbpoBOYHOI KpUBOIA

MpenB.paseenexne
1:10 11 12 14 1:8 116 1.32

% HMW-kininogen 100 50 25 125 63 3.1

Onpepenute BpeMmsi CBEPTbIBAHUSI Pa3NUYHbIX Pa3BefeHUii U HaHecuTe Ha GunorapuhmuUyeckyio
Bymary (no ocu X — norapudm akTMBHOCTU B %, Mo ocu Y — norapucm BpeMeHn CBEPTLIBaHUS B CeK.
KOHTPOJb KAYECTBA

[ins npoBepky TOMHOCTW pe3ynbTaToB crieayeT Tectupoeatb Coagulation Control A n Coagulation
Control N aHanorMyHo nnasmam nauuveHToB.

OrPAHUYEHUA TECTA

HenpaBunbHas obpaboTtka npo6 MoXeT NpUBOAUTL K YaCTUYHOW akTMBaLMM (haKTOpPOB Koarynsuum u
anbLu-3aBbILLEHHBIM €ANHUYHBIM haKTopam onpeaeneHus.

Ons KaxaoolW napTuM peareHToB M KaXdOro MCMonb3yemoro WHCTpymeHTa TpebyeTtcsa HoBas
kanubpoBoyHasi kpuBasi. HoBasi kanubpoBka HyxHa Takke, eCnv B MHCTPYMEHTE yCTaHaBnvBaeTcs
HOBas Nporpamma, Wnv MHCTPYMEHT MNpoLUen cepBUCHOE obCnyxvBaHue.

AOANTALUUU ONA UHCTPYMEHTOB

ApanTtaumu goctynHbl oT compmbl Technoclone no TpeGosaHuto.
KoHtakTupyiite ¢ dovpmoit Technoclone, nnu Balwmm nokanbHbIM AMCTPUGLIOTOPOM.
insi cTaHAapTM3aLmun pekoMeHAYeTCs Bpemsi pacTBopeHust 30 MUHYT.
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Fletcher Trait Plasma

OPIS PRODUKTU
ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Osocze Fitzgerald Trait jest stosowane w badaniach niedoboru wysokoczgsteczkowego kininogenu. Osocze z
niedoborem kininogenu HMW wykazuje wydtuzony czas krzepnigcia w tescie aPTT. Tej nieprawidlowosci nie
towarzyszy oczekiwana tendencja do krwotokéw. Nieprawidlowos¢ aPTT mozna zneutralizowa¢ in vitro przez
dodanie osocza z niedoborem czynnika XII lub osocza Fletcher Trait (osocza z niedoborem prekalikreiny). Oprocz
wplywu na test aPTT, osocze z cechg Fitzgeralda wykazuje réwniez nieprawidiowosci w aktywnosci
fibrynolitycznej, tworzeniu kinin i przepuszczalnosci $ciany naczyniowej.

SKLAD

Fitzgerald Trait Plasma to immunoadsorbowane liofilizowane i stabilizowane ludzkie osocze o wysokiej masie
czasteczkowej z niedoborem kininogenu.

WYMAGANE MATERIALY (nie dotagczone do zestawu)
- Pipety - Woda destylowana - Roztwory/bufory:

5279025 CaCl, 50 mmol/l Roztwor 100 mL

5400045 Bufor cytrynianowo-sodowy 60 mL
- Odczynniki

5035060 Dapttin TC 5x2mL

5035090 Dapttin TC 6x10 mL
- lazma kontrolna i kalibracyjna

5020040 Kontrola krzepniecia N 5x1mL

5021055 Kontrola krzepniecia A 5x1mL

5220110 Osocze kalibracyjne 5x1mL

*** lub inne rozmiary opakowan, specjalne odczynniki Ceveron® alpha lub Technoclot Control and Calibration

firmy Technoclone.

OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

- IVD do diagnostyki in vitro

- Wszystkie prébki i produkty z krwi i osocza nalezy traktowa¢ jako potencjalnie zakazne i obchodzi¢ sig z
nimi z odpowiednig ostroznoscig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
biologicznego oraz nalezy je utylizowa¢ w taki sam sposob, jak odpady szpitalne.

- Ta seria odczynnikdw przygotowanych z ludzkiej krwi i kazde pojedyncze osocze uzyte w tej serii sg HBs
Ag, HIV 1/2 Ab i HCV Ab ujemne (patrz etykieta opakowania i etykieta fiolki).

STABILNOSC | PRZECHOWYWANIE

Data waznosci wydrukowana na etykietach dotyczy przechowywania nieotwartych butelek w temperaturze +2...8 °C.
Stabilno$¢ po rekonstytucii:

RT* RT* (Ceveron )®
2 godziny

-20°C
1 miesigc

2 godziny

Podczas przechowywania nakretki powinny byé mocno dokrecone.
*= temperatura pokojowa

PROCEDURA TESTOWA

PRZYGOTOWANIE PROBEK OSOCZA

Wymiesza¢ 9 czesci krwi zylnej i 1 czes¢ roztworu cytrynianu sodu (0.11 mol/l) i wirowaé przez 15 minut przy
RCF co najmniej 2500 (zgodnie z DIN 58905). Przechowywac osocze w temperaturze pokojowe;j.

Przed wykonaniem testu osocze pacjenta jest rozciericzane w stosunku 1:10 (0.05 mL + 0.45 mL) przy uzyciu
buforu cytrynianowo-sodowego. W przypadku bardzo niskich i bardzo wysokich pozioméw kininogenu HMW
nalezy jednak zastosowac inne rozciericzenia.

PRZYGOTOWANIE ODCZYNNIKA

Liofilizowany odczynnik rozpuszcza sig w 1 ml wody destylowanej i odstawia na 10 minut w
temperaturze pokojowe;j . *
Podgrzac¢ roztwér CaClz do temperatury 37°C.

WYDAJNOSC TESTU

CEVERON

Firma Technoclone udostepnia arkusze aplikacyjne dla analizatora Ceveron® alpha. Arkusze aplikacyjne
zawierajg specyficzne dla analizatora/testu informacje dotyczace obstugi i dziatania, ktére moga rézni¢ sie od tych
podanych w niniejszej instrukcji uzytkowania. W takim przypadku informacje zawarte w arkuszach aplikacyjnych
zastepujg informacje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg obstugi analizatora
Ceveron® alpha.

RECZNY

Schemat pipetowania:

0.1 mL osocza Fitzgerald Trait.
+ 0.1 mL rozcienczonej probki osocza
+ 0.1 mL odczynnika PTT (f.i. Dapttin TC)
(krotko wstrzasnagé i inkubowac przez 4 minuty w temperaturze 37 °C)
+ 0.1 mL CaCl; 50 mmol/L roztwor 37°C
okresli¢ punkt krzepniecia

WYNIKI ANALIZ
ZAKRES ODNIESIENIA
70-120% normy

OBLICZANIE WYNIKOW

Wstepne rozciefczenie 1:10 prébek osocza nie jest brane pod uwage w ocenie. Probki osocza wstgpnie
rozcieficzone w stosunku 1:10 mozna odczytaé bezposrednio z krzywej kalibracyjnej. Jesli stosowane sg
wspdiczynniki rozcienczenia inne niz 1:10, wartosci % HMW kininogenu krzywej kalibracyjnej mozna przeliczy¢ za
pomocg nastepujgcego wzoru:

% zawarto$¢ HMW-kininogenu
10

KRZYWA KALIBRACJI

Odczynnik referencyjny krzepniecia to liofilizowana pula normalnego osocza, ktérg nalezy rozpusci¢ w 1 ml wody
destylowanej lub zgodnie z danymi wskazanymi w tabeli. W przypadku buforu cytrynianowo-sodowego wstepne
rozcienczenie przeprowadza sig¢ zgodnie z nastepujacymi instrukcjami: 1:10(jedna cze$¢ Coagulation Reference
plus 9 czesci Citrate-Sodiumchloride-Buffer). Przygotowa¢ geometryczng seri¢ rozcienczen (od 1:1 do1:32)
roztworu wstepnego (1:10). Stosunek 1:1 odpowiada rozciefczeniu wstepnemu 1:10.

x rozcienczenie = % HMW kininogenu w prébce

Rozcienczanie wstepne Rozcienczenie krzywej kalibracyjnej

1:10 1:1 1:2 1.4 1:8 1:16 1:32

% HMW kininogen | 100 50 25 12:5 6:3 3:1

Okresli¢ czas koagulacji réznych rozcienczen i wykresli¢ na papierze logarytmicznym (o$ x: logarytm aktywnosci

w %; 08 y: logarytm czasu koagulacji w s).

KONTROLA JAKOSCI

Aby zweryfikowa¢ doktadnos¢ wynikdw, kontrola krzepnigcia A i N powinna by¢ zawsze badana w taki

sam sposoéb jak osocze pacjenta.

OGRANICZENIA TESTU

- Nieprawidtowe obchodzenie si¢ z probka moze prowadzi¢ do czegsciowej aktywacji czynnikéw krzepnigcia i
fatszywie podwyzszonych wynikéw oznaczen pojedynczego czynnika.

- Nowa kalibracja jest wymagana dla kazdej partii odczynnikéw, dla ktorej konieczne jest zastosowanie krzywej

kalibracyjnej oraz dla kazdego uzywanego urzgdzenia. Nowa kalibracja jest rowniez zalecana w przypadku
wprowadzenia zmian w oprogramowaniu lub po powaznym serwisie aparatéw lub sprzetu.

APLIKACJE DLA INSTRUMENTOW

Arkusze zastosowan sg dostgpne na zadanie w firmie Technoclone lub u lokalnego dystrybutora.
LITERATURA

Prosimy o kontakt z Technoclone lub lokalnym dystrybutorem.

1 Do standaryzacji zalecany jest czas rekonstytucji wynoszacy 30 minut.



