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Fletcher Trait Plasma

PRODUCT DESCRIPTION

INTENDEND USE

Fletcher Trait Plasma is used for diagnosing pre-kallikrein deficiency. A deficiency in pre-kallikrein will
prolong the activated partial thromboplastin time (aPTT) considerably but does not usually result in the
expected haemorrhagic tendency. This abnormality in the activating phase of the aPTT can be corrected
in vitro by adding Factor XII Deficient Plasma or Fitzgerald Trait Plasma (HMW-Kininogen Deficient
Plasma). In addition a prekallikrein deficiency will also affect fibrinolysis, kinin formation and the
complement system.

COMPOSITION
Fletcher Trait Plasma is a lyophilized and stabilized human pre-kallikrein deficiency plasma.

MATERIAL REQUIRED (not supplied with the kit)

- Pipettes - Distilled water - Solutions/buffers:
5279025 CaClz 50 mmol/L Solution 100 mL
5400045 Citrate-Sodiumchloride-Buffer 60 mL
- Reagents
5035060 Dapttin® TC 5x2mL
5035090 Dapttin® TC 6x10mL
- Control and Calibration Plasma
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

WARNING AND PRECAUTIONS

- IVD for in vitro diagnostic use

- All blood and plasma samples and products have to be regarded as potentially infectious and
handled with appropriate care and in compliance with the biosafety regulations in force and must
be disposed of in the same way as hospital waste.

- This lot of reagents prepared from human blood and each single plasma used for this lot are
HBsAg, HIV 1/2 Ab and HCV Ab negative (see package label and vial label).

STABILITY AND STORAGE

The expiry date printed on the labels applies to storage of the unopened bottles at +2...8 °C.
Stability after reconstitution:

RT* RT* Ceveron® alpha
2 hours

-20°C
1 month

2 hours

Upon storage, caps should be screwed tightly.
*=room temperature: +18...25°C

TEST PROCEDURE

PREPARATION OF PLASMA SAMPLES

Mix 9 parts of venous blood and 1 part of Sodium Citrate solution (0.11 mol/L) and centrifuge for 15 min
at a RCF of at least 2500 (corresponding to DIN 58905). Store the plasma at room temperature.

Before carrying out the test, the patients plasma is diluted 1:100 using the Citrate-Sodiumchloride-Buffer;
dilution is to be carried out in two stages on a 1:10 scale (for instance 0.05 mL and 0.45 mL each). For
very low and very high pre-kallikrein levels, however, other dilutions should be used.

PREPARATION OF REAGENT

The lyophilized reagent is reconstituted with 1 mL of distilled water and allowed to stand for 10 min at
room temperature®. Prewarm the CaClz solution to +37°C.

SUGGESTED PERFORMANCE OF THE TEST

The results obtained with the test arrangement as suggested depend to a large extent on the respective
lot of the PTT reagent used. Should the values not seem plausible, the pre-dilution of the plasma sample
and/or the incubation period should be varied accordingly.

CEVERON

Technoclone provides application sheets for Ceveron® alpha. The application sheets contain
analyser/assay specific handling and performance information which may differ from that provided in this
instruction for use. In this case the information contained in the application sheets supersedes the
information in this instruction for use. Please consult the instruction manual of the Ceveron® alpha.
MANUAL Pipetting scheme:

0.10 mL Fletcher Trait Plasma
+0.10 mL diluted plasma sample
+0.10 mL PTT reagent (f.i. Dapttin TC)
(shake briefly and incubate for 1 min. at +37 °C)
+0.10mL  CaCl2 50 mmol/L solution + 37°C

determine the point of coagulation

ANALYSES RESULTS
REFERENCE RANGE
70-120 % of normal

CALCULATION OF THE RESULTS

The predilution 1:100 of the plasma samples is not to be considered in the evaluation. The plasma
samples prediluted at a ratio of 1:100 may be read off directly from the calibration curve. If dilution ratios
other than 1:100 are used, the % pre-kallikrein values of the calibration curve may be converted by using
the following formula:

% pre-kallikrein
100

CALIBRATION CURVE

The Coagulation Reference is a lyophilised normal plasma pool to be dissolved in 1 mL distilled water or
accordance with data indicated on the table. With Citrate-Sodiumchloride-Buffer predilution is effected in
line with the following instructions: 1:100 (twice one part Coagulation Reference plus
9 parts Citrate-Sodiumchloride-Buffer). Prepare a geometric series of dilutions (1:1 to 1:32) of the
predilution (1:100). The 1:1 ratio corresponds to the predilution 1:100.

Predilution Dilution of calibration curve

x dilution = % pre-kallikrein of the sample

1:100 11 12 1.4 1.8 116 1:32

% pre-kallikrein | 100 50 25 125 63 3.1

Determine the coagulation time of the different dilutions and plot on log-log paper (x-axis: log activity in

%; y-axis: log coagulation time in sec).

QUALITY CONTROL

In order to verify the accuracy of the results, Coagulation Control A and N should always be tested in the

same way as the patient’s plasma.

LIMITATION OF THE TEST

- Incorrect sample handling can lead to partial activation of the coagulation factors and to falsely
elevated single factor determinations.

- A new calibration is required for each batch of reagents where a calibration curve is necessary and for
each instrument used. Also a new calibration is recommended, if software changes are introduced or
following a major service of either instruments or equipment.

APPLICATIONS FOR INSTRUMENTS

Application Sheets are available from Technoclone or your local distributor upon request.

LITERATURE

Please contact Technoclone or your local distributor.
1 For standardisation a reconstitution time of 30 min is recommended.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNG

Fletcher Trait Plasma wird zur Bestimmung eines Prékallikrein-Mangels verwendet. Plasma mit einem
Prakallikrein-Mangel ergibt in der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) eine starke
Verlangerung der Gerinnungszeit, ohne dass sich diese Verlangerung in der zu erwartenden
Blutungsneigung niederschlagt. Die Abnormalitat in der Aktivierungsphase der aktivierten partiellen
Thromboplastinzeit (aPTT) kann in vitro korrigiert werden durch den Zusatz von Faktor XlI-Mangelplasma
oder durch Fitzgerald Trait Plasma (HMW-Kininogen-Mangelplasma). Uber den Gerinnungseffekt hinaus
beeinflusst ein Mangel an Prakallikrein die Fibrinolyse, die Kininbildung und das Komplement-System.
ZUSAMMENSETZUNG

Fletcher Trait Plasma ist ein lyophilisiertes und stabilisiertes, humanes Prakallikrein-Mangelplasma.

BENOTIGTES MATERIAL (nicht im Testkit enthalten)

- Pipetten - Destilliertes Wasser - Lésungen/Puffer
5279025 CaClz 50 mmol/L Lésung 100 mL
5400045 Citrat-Natriumchloride-Puffer 60 mL
- Reagenzien
5035060 Dapttin® TC 5x2mL
5035090 Dapttin® TC 6x 10 mL
- Kontroll- und Kalibrationsplasmen
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMARNAHMEN

- Nur zur Anwendung als in vitro Diagnostikum

- Alle Blut- bzw. Plasmaprodukte und Proben mussen als potentiell infektios angesehen werden. Sie
sind mit der notwendigen Sorgfalt und entsprechend den Sicherheitsvorschriften zu behandeln und
wie Krankenhausmiill zu entsorgen.

- Die Reagenziencharge, hergestellt aus humanem Blut, und jedes hierzu verwendete Einzelplasma
sind HBs Ag, HIV 1/2 Ak und HCV Ak negativ. (siehe AuBen- bzw. Flaschenetikette).

LAGERUNG UND STABILITAT

Das Reagenz ist ungedffnet bei +2...8°C zu lagern und bis zu dem auf dem Etikett angegebenem Datum
verwendbar. Stabilitat nach Rekonstitution:

RT* RT* Ceveron®alpha
2 Stunden 2 Stunden

-20 °C
1 Monat

Wahrend der Lagerung sollte die Schutzkappe fest verschlossen sein.
*= Raumtemperatur: +18...25°C

TESTDURCHFUHRUNG

VORBEREITUNG DER PLASMAPROBEN

9 Teile Venenblut mit 1 Teil Natriumcitratidsung (0,11 mol/L) mischen und 15 min bei einer RZB von
mind. 2500 zentrifugieren (entspr. DIN 58905). Das Plasma bei Raumtemperatur aufbewahren.

Vor der Testdurchfiihrung wird das Patientenplasma 1:100 mit Citrat-Natriumchlorid-Puffer in zwei 1:10
Verdinnungen (z.B. 0,05 mL + 0,45 mL) verdinnt. Bei sehr niedrigem und sehr hohem Prakallikrein-
Gehalt sind andere Verdiinnungen zu wéhlen.

VORBEREITUNG DES REAGENZES

Das lyophilisierte Reagenz in 1 mL Aqua dest. rekonstituieren und 10 Min bei Raumtemperatur stehen
lassent. CaClz Lésung auf +37°C vortemperieren.

VORGESCHLAGENE TESTDURCHFUHRUNG

Die Ergebnisse nach der vorgeschlagenen Testdurchfiihrung héngen sehr stark von der jeweiligen
Charge des verwendeten PTT Reagenzes ab. Bei nicht plausiblen Werten sind daher die Vorverdiinnung
der Plasmaprobe bzw. die Inkubationszeit entsprechend zu variieren.

CEVERON

Technoclone stellt fir den Ceveron® alpha Applikationen zur Verfiigung. Diese enthalten
gerate/testspezifische Informationen zur Abarbeitung und zu den Leistungsdaten, die von den
Informationen in dieser Gebrauchsanweisung abweichen konnen. In diesem Fall ersetzten die
Informationen in den Applikationsvorschriften die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung. Bitte
beachten sie die Bedienungsanleitung des Ceveron® alpha.

MANUELL Pipettierschema:

0,10 mL Fletcher Trait Plasma
+ 0,10 mL verdiinnte Plasmaprobe
+0,10 mL PTT Reagenz (z.B. Dapttin TC)
(schutteln und 1 Minute bei +37°C inkubieren)
+0,10mL  CaCl2 50 mmol/L Lésung +37°C

Gerinnungsendpunkt bestimmen

ANALYSENERGEBNISSE
REFERENZBEREICH
70-120 % der Norm
BERECHNUNG DER ERGEBNISSE
Die Probenvorverdinnung 1:100 ist bei der Auswertung nicht zu beriicksichtigen. Die 1:100
vorverdinnten Proben kénnen direkt auf der Bezugskurve abgelesen werden. Wenn andere
Verdiinnungen als 1:100 verwendet wurden, so kénnen die % Prékallikrein-Werte der Bezugskurve mit
der folgenden Formel umgerechnet werden:

% Prékallikrein -Gehalt

100

BEZUGSKURVE
Das Coagulation Reference ist ein lyophilisierter Normalplasmapool und mit 1 mL Aqua dest. bzw.
entsprechend der Tabellenangabe zu l6sen. Hiervon wird mit Citrat-Natriumchlorid-Puffer eine
Vorverdiinnung 1:100 (2 x 1Teil Coagulation Reference + 9 Teile Citrat-Natriumchlorid-Puffer) erstellt.
Von der Vorverdiinnung (1:100) wird eine geometrische Verdiinnungsreihe (1:1 bis 1:32) erstellt. Die 1:1
Angabe entspricht der 1:100 Vorverdiinnung.

x Verdiinnung = % Prékallikrein der Probe

Vorverdiinnung Verdiinnungen Bezugskurve
1:100 11 1.2 1:4 1:8 1:16 1:32
% Prakallikrein I 100 50 25 125 63 31

Die Gerinnungszeit der verschiedenen Verdiinnungsstufen bestimmen und auf log-log Paper (x-Achse:

log-Aktivitat in %; y-Achse: log-Gerinnungszeit in sec) auftragen.

QUALITATSKONTROLLE

Im Rahmen der Qualitatskontrolle sollte zur Richtigkeitskontrolle das Coagulation Control A, zur

Prazisionskontrolle das Coagulation Control N verwendet werden.

EINSCHRANKUNG DER TESTDURCHFUHRUNG

- Durch unsachgeméRe Probenhandhabung kann es zu einer Aktivierung von Gerinnungsfaktoren
kommen, die zu félschlich erhéhten Einzelfaktor-Bestimmungen fiihren.

- Fur jedes Lot eines Reagenzes bei dem eine Eichkurve erstellt werden muss und fir jedes
verwendete Gerat muss eine Kalibrierung durchgefiihrt werden. Bei Software Anderungen und nach
gréReren Instrumentenwartungen bzw. Geréatereparaturen empfiehlt sich ebenfalls eine neue
Kalibrierung.

GERATEAPPLIKATIONEN

Gerateapplikationen sind auf Anfrage bei Ihrem Distributor oder direkt bei Technoclone erhaltlich.

LITERATUR

Bitte kontaktieren Sie Technoclone oder Ihren Distributor.
* Fur Standardisierungsuntersuchungen empfiehlt sich eine Rekonstitutionszeit von 30 min.



Fletcher Trait Plasma

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

Fletcher Trait Plasma viene usato per la diagnosi delle carenze di precallicreina. Questo plasma con
carenza di precallicreina prolunga considerevolmente il tempo di coagulazione del tempo di
tromboplastina parziale attivata (aPTT), senza che questo prolungamento si fifletta su di un'attesa
tendenza allemorragia. L'anormalita in fase di attivazione dellaPTT pud essere corretta in vitro, con
'aggiunta di plasma carente di F Xl o carente di F. Fitzgerald (plasma carente di chininogeno ad alto
peso molecolare HMWK). La carenza di precallicreina influenza la fibrinolisi, la formazione di chinina e il
sistema del complemento anche al di 1a degli effetti coagulativi.

COMPOSIZIONE

Fletcher Trait Plasma & un plasma liofilizzato e stabilizzato carente di precallicreina.

MATERIALE RICHIESTO (non compreso nel kit di test)

- Pipette - acqua distillata - soluzioni/tamponi
5279025 Soluzione di cloruro CaCl2 50 mmol/L 100 mL
5400045 Tampone di cloruro di sodio citratato 60 mL
- Reagenti
5035060 Dapttin® TC 5x2mL
5035090 Dapttin® TC 6x10mL
- Plasmi di controllo e calibrazione
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

AVVERTENZE E MISURE PRECAUZIONALI

- Applicazione prevista esclusivamente come diagnostico in vitro

- Tutti i prodotti di sangue ossia plasma e provini devono essere considerati come potenziali infettivi.
Questi devono essere trattati con la massima accuratezza e conformemente alle norme di
sicurezza, nonché smaltiti come rifiuti ospedalieri.

- Il carico delle provette, prodotto con sangue umano, e ogni plasma singolo a tal fine utilizzato sono
HBs Ag, HIV 1/2 Ak e HCV Ak negativi (si veda all'esterno ovvero sull'etichetta del flacone).

CONSERVAZIONE E STABILITA

La provetta pud essere conservata in stato chiuso ad una temperatura di +2..8°C e deve essere
utilizzata entro la data di scadenza riportata sull'etichetta. Stabilita dopo ricostituzione:

TA* TA* Ceveron® alpha -20 °C
2 ore 1 mese

2 ore

Durante la conservazione il tappo protettivo dovrebbe essere chiuso ermeticamente.
*= temperatura ambiente : +18...25°C

ESECUZIONE DEL TEST

PREPARAZIONE DEI PROVINI DI PLASMA

Miscelare 9 parti di sangue venoso con una parte di citrato sodico (0,11 mol/l) e centrifugare a non meno
di 2500 (correspondenti a 58905 DIN). Convervare il plasma a temperatura ambiente. Prima del test il
plasma del paziente deve essere diluito in rapporto 1:100 con tampone di cloruro di sodio citrato,
eseguendo la diluizione in 2 tempi con rapporti 1:10 ognuno (ad esempio: 0,05 mL + 0,45 mL ciascuno).
Si possono usare diluizioni differenti per livelli di precallicreina rispettivamente molto bassi e molto alti.
PREPARAZIONE DEL REAGENTE

Ricostituire il reagente liofilizzato con 1 mL di acqua distillata e lasciarlo riposare per 10 minuti a
temperatura ambiente*. Pretemperare la soluzione di cloruro Ca a +37°C.

PROPOSTA PER PROCEDIMENTO DI TEST

| risultati del test ottenuti con I'adattamento suggerito, dipendono in larga misura dal corripondente lotto
del reagente PTT utilizzato. Ne caso che i valori non risultassero plausiblili, si dovranno variare
opportunamente la predilezione del campione di plasma e/o il tempo di incubazione.

CEVERON

Technoclone offre le Protocolli Applicativi per Ceveron® alpha. Protocolli Applicativi riportano I utilizzo
specifico analizzatore/test e informazioni sulle caratteristiche che possono differire da quelli forniti nelle
presenti Istruzioni per I'Uso. In questo caso, l'informazione contenuta nelle Protocolli Apllicativi
sostituisce le informazioni delle presenti Istruzioni per 1’'Uso. Consultare il manuale di istruzioni del
Ceveron® alpha.

MANUALE Schema di pipettatura:

0,10 mL Fletcher Trait Plasma
+0,10mL  provino di plasma diluito
+0,10mL  reagente PTT (Dapttin® TC)
(agitare bene e incubare per 1 minuti a +37°C)
+0,10mL  soluzione CaCl2 50 mmol/L a +37°C

definire il punto di coagulazione estremo

RISULTATI DELLE ANALISI
CAMPO DI RIFERIMENTO
70-120 % della norma
CALCOLO DEI RISULTATI
Durante la valutazione non si deve tenere conto della prediluzione 1:100 del campione. Il campione
prediluito in rapporto 1:100 puo essere letto direttamente sulla curva di riferimento. Se si usa un rapporto
di diluzione diverso da 1:100, i livelli percentuali di precallicreina letti sulla curva di riferimento devono
essere convertiti con la seguente formula:

% precallicreina

100

CURVA DI RIFERIMENTO

Il Coagulation Reference & un pool di plasmi normali liofilizzato da ricostituire con 1 mL di acqua distillata
o secondo le istruzioni contenute nella tabella acclusa. La predilezione con tampone di cloruro di sodio
citratato viene eseguita seguendo le istruzioni qui riportate: 1:100 (diluire 2 volte 1 parte di Coagulation
Reference con 9 parti di tampone di clouro di sodio citrato). Dalla prediluizione (1:100) si produce quindi
una serie geometrica di diluizioni (1:1 fino 1:32). L'indicazione 1:1 corrisponde alla prediluizione 1:100.

x diluizione = % precallicreina del provino

Prediluizione Curva di riferimento delle diluizioni

1:100 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16  1:32

% precallicreina [ 100 s0 25 125 63 31

Calcolare i tempi di coagulazione delle varie diluzioni e riportare i sisultati su carta bi-logaritmica (asse x:
log. Dell'attivata %, asse y: log. del tempo di coagulazione in secondi).

CONTROLLO DI QUALITA

Nell'ambito del controllo di qualita, per il controllo della correttezza si dovrebbe utilizzare il Coagulation
Control A, mentre per il controllo di precisione il Coagulation Control N.

RESTRIZIONI DI ESECUZIONE DEL TEST

In seguito ad un trattamento inappropriato dei provini pud verificarsi un‘attivazione dei fattori di
coagulazione, con la conseguenza di notevoli errori di definizione dei singoli fattori.

Per ogni perpendicolare di un reagente, per la quale dover creare una curva di taratura, e per ogni
apparecchiatura utilizzata, & necessario eseguire una calibrazione. In caso di cambiamenti di software o
maggiori manutenzioni agli strumenti o riparazioni di apparecchiature si raccomanda altrettanto una
nuova calibrazione.

APPLICAZIONI DELL'APPARECCHIO

Le applicazioni dell'apparecchio sono disponibili su richiesta presso il Vostro distributore o direttamente
dalla Technoclone.

BIBLIOGRAFIA

Si prega di contattare la Technoclone oppure il Vostro distributore.
1 Per analisi standardizzate si raccomanda un tempo di ricostituzione di 30 min.
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Fletcher Trait Plasma

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

APLICACION

Fletcher Trait Plasma se utiliza para el diagnéstico de deficit de precalcreina. Este plasma deficiente de
precalicreina prolonga considerablemente el tiempo de coagulacién de la tromboplastina parcialmente
activada (aPTT) sin que esta prolongacion se refleje en la esperada tendencia al sangrado. La
anormalidad en la fase de activacién del aPTT puede corregirse “in vitro” afladiendo plasma deficiente de
F XIl o Plasma Fitzgerald (plasma deficiente de HMW-cinin6geno). La deficiencia de precalicreina influye
en la fibrinolisis, en la formacién de cinina y en el sistema complemento incluso por encima del efecto
coagulante.

COMPOSICION

Fletcher Trait Plasma es un plasma humano deficiente en precalicreina, liofilizado y estabilizado.
MATERIAL NECESARIO (no proporcionado con el kit)

- Pipetas - agua destilada - soluciones/soluciones amortiguadoras

5279025 Solucién de CaCl2 50 mmol/L 100 mL
5400045 Tampo6n cloruro sédio citrato 60 mL
- Reactivos
5035060 Dapttin® TC 5x2mL
5035090 Dapttin® TC 6x10 mL
- Plasmas control y calibradores
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Sélo para su uso en diagndstico in-vitro

- Todas las muestras de sangre y plasma y los productos deberan tratarse como potencialmente
infecciosos y deberdn manipularse con el cuidado apropiado de acuerdo a las directivas de
bioseguridad vigentes y deberan desecharse como si fueran materiales de desperdicio de un
hospital.

- Este reactivo esta preparado a partir de sangre humana y cada plasma utilizado en este lote esta
analizado para Antigeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg), VIH 1/2 Ab y HCV Ab con
resultados negativos (consulte la etiqueta del embalaje y del vial).

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

La fecha de caducidad impresa en las etiquetas se aplica al almacenamiento de las botellas no abiertas
a +2...8 °C. Estabilidad después de la reconstitucion:

TA* TA* Ceveron® alpha
2 horas

-20 °C
1 mes

2 horas

Para un buen almacenamiento, todos los frascos deben estar perefectamente cerrados
*=temperatura ambiente: +18...25°C

METODO DE ENSAYO

PREPARACION DE LAS MUESTRAS DE PLASMA

Mezclar 9 partes de sangre venosa con una parte de solucion de citrato sédico (0,11 mol/l) y centrifugar
a un minimo de 2500 (correspondiente a DIN 58905). Conservar el plasma a temperatura ambiente.
Antes del test el plasma de paciente debe diluirse con tampén cloruro sédicio citrato a 1:100, la dilucién
se debe realizar en dos etapas a 1:10 (por ejemplo 0,05 mL y 0,45 mL cada una). En los casos con
contendo de precalicreina muy bajo o muy alto, hay que tomar otras relaciones de dilucion.

PREPARACION DEL REACTIVO

Disolver el reactivo liofilzado en 1 mL de agua destilada y dejarlo en reposo durante 10 minutos®.
Atempere la solucién de CaClz a +37 °C

REALIZACION DEL ENSAYO

Los resultados obtenidos con el protocolo sugerido para el test dependen en gran parte del lote del
reactivo PTT utilizado. Si los valores no parecen admisibles, se deberian variar adecuadamente la
predilucién de la muestra de plasma y/o el periodo de incubacién.

CEVERON

Technoclone pone a disposicion reglamentos de aplicacion para Ceveron® alpha. Estos contienen
informacién especifica aparato/test para el manejo y el rendimiento, que pueden diferenciarse de la
informaciéon dada en estas instrucciones de manejo. En este caso, la informacién contenida en los
reglamentos de aplicacién reemplaza la infomraciéon de estas instrucciones de manejo. Por favor
consulte el manual de instrucciones del Ceveron® alpha.

MANUAL Esquema de pipeteado:

0,10 mL Fletcher Trait Plasma
+0.10 mL Muestras de plasma diluidas
+0.10 mL Reactivo de TPT (Dapttin® TC)
(agite brevemente e incube durante 1 minuto a una temperatura de +37 °C)
+0,10mL  Solucién CaCl2 de 50 mMol/L a +37°C

determine el punto de coagulacién

RESULTADOS DEL ENSAYO
RANGO DE REFERENCIA
70-120 % de lo normal
CALCULO DE LOS RESULTADOS
La predilucién 1:100 de la muestra no debe ser considerada en la evaluacién. La muestra prediluida en
la proporcién 1:100 debe ser leida directamente de la curva de calibracién. Si se utilizan proporciones de
dilucién distintas a 1:100 los porcentajes relativos a los niveles de precalicreina de la curva de
calibracién deben ser modificados utilizando la siguiente formula:

% contenido precalicreina

100

CURVA DE CALIBRACION

El Coagulation Reference es un pool de plasma normal liofilizado que debe ser disuelto con 1,0 mL de
agua destilada o de acuerdo a las indicaciones de la tabla. La prediludién con tampén cloruro sédio
citrato se realiza de acuerdo con las siguientes instrucciones: 1:100 (dos veces una parte de Coagulation
Reference mas 9 partes de tampén cloruro sédico citrato). Prepare diluciones seriadas (1:1 hasta 1:32)
de la predilucion (1:100). El coeficiente 1:1 corresponde a la predilucién 1:100.

Diluciones de la curva de calibracion

x dilucién = % Precalicreina de la muestra

Predilucion

1:100 1.1 1.2 1:4 1:8 1:16 1:32

% Precalicreina | 100 50 25 125 6.3 .

Calcular los diversos pasos de la dilucién y representar los resultados en papel lol-log (eje de las x : log.
Acitividad en %, eje de las y : log. Tiempo de coagulacién en segundos).

CONTROL DE CALIDAD

Para verificar la precision de los resultados el Coagulation Control Ay N deberén siempre analizarse de
la misma manera que el plasma del paciente.

LIMITACION DEL ENSAYO

La manipulacién incorrecta de las muestras puede ocasionar la activacién parcial de los factores de
coagulacion y hacer que las determinaciones del factor simple se eleven de manera falsa. Se necesitara
una nueva calibracién de cada lote de reactivos y para cada instrumento utilizado. También se
recomienda una nueva calibracién si se introducen cambios al programa o después de un la realizacién
de un servicio de mantenimiento importante a los instrumentos o al equipo.

APLICACION PARA LOS INSTRUMENTOS
Las hojas de aplicacion estan disponibles directamente de Technoclone o de su distribuidor local, si
asi se solicita.

LITERATURA

Sirvase ponerse en contacto con Technoclone o su distribuidor local.
1 Para fines de estandarizacién, se recomienda un tiempo de reconstitucion de 30 minutos.




Fletcher Trait Plasma

DESCRICAO DO PRODUTO

USO PRETENDIDO

O Fletcher Trait Plasma é usado no diagnéstico da deficiéncia em pré-calicreina. Uma deficiéncia em
pré-calicreina vai prolongar consideravelmente o tempo parcial de tromboplastina activada (aPTT) mas
usualmente nao resulta numa esperada tendéncia hemorragica. Esta anormalidade na fase de activagdo
da aPTT pode ser corrigida in vitro adicionando Plasma Deficiente em Factor Xl ou Fitzgerald Trait
Plasma (Plasma Deficiente em ciminogénio de alto peso molecular - HMW-Kininogen). Além disso, uma
deficiéncia em pré-calicreina vai também afectar a fibrindlise, a formagdo de cininas e o sistema de
complemento.

COMPOSIGAO

O Fletcher Trait Plasma é um plasma humano deficiente em pré-calicreina, liofilizado e estabilizado.
MATERIAL NECESSARIO (n3o incluso no conjunto de teste)

- Pipetas Agua destilada Solugdes/Estabilizadores:

5279025 Solucéo de CaClz 50 mmol/L 100 mL

5400045 Tampao Citrato-Cloreto de Sédio 60 mL
- Reagentes

5035060 Dapttin® TC 5x2mL
5035090 Dapttin® TC 6x10 mL
- Plasmas de controle e calibragéo

5020040 Coagulation Control N 5x1mL

5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

ADVERTENCIAS E PRECAUCOES

- Somente para uso como diagnéstico in vitro

- Todas as amostras e produtos de sangue ou plasma devem ser considerados como
potencialmente infecciosos. manuseados com os cuidados necesséarios e conforme os
regulamentos de seguranca e devem ser removidos como lixo hospitalar.

- Os lotes de reagentes, fabricados com sangue humano e cada plasma individual usado foram
negativos nos testes de HBs Ag, HIV 1/2 Ab e HCV Ab. veja no rétulo externo ou no frasco).

CONSERVAGAO E ESTABILIDADE

A data de validade impressa no rétulo se refere a armazenagem de frascos ndo abertos entre +2...
8°C.Estabilidade ap6s a reconstituicéo:

TA* TA* Ceveron® alpha
2 hrs. 2 hrs.

-20°C
1més

Durante a armazenagem as tampas dos frascos devem ficar bem fechadas.
*= Temperatura ambiente: +18...25°C

PROCEDIMENTO DE TESTE

PREPARAGAO DAS AMOSTRAS DE PLASMA

Misture 9 partes de sangue venoso com 1 parte de solucdo de Citrato de Sédio (0.11 mol/L) e
centrifugue durante 15 min a uma RCF de pelo menos 2500 (correspondente a DIN 58905).

Antes de iniciar o teste, o plasma dos pacientes deve ser diluido 1:10 (0.05 mL + 0.45 mL) usando
tampao Citrato-Cloreto de Sddio. No entanto, para niveis de ciminogénio de alto peso molecular muito
baixos, ou muito altos, outras diluicdes poderédo ser usadas.

PREPARAGAO DO REAGENTE

O reagente liofilizado é reconstituido com 1 mL de &gua destilada e incubado durante 10 min a
temperatura ambiente!. Estabilidade da solugdo depois da reconstituicdo: 2 horas a temperatura
ambiente, 1 més a —20°C.

Pré-aqueca a solucéo de CaClz a +37°C.

DESEMPENHO DO TESTE SUGERIDO

Os resultados obtidos, com a preparacéo do teste sugerida, dependem muito do lote de PTT usado. Se
os valores nédo parecerem plausiveis, a pré-diluicdo da amostra de plasma e /ou o tempo de incubacéo
devem ser modificados adequadamente.

CEVERON

A Technoclone disponibiliza instruges de aplicacdo para os Ceveron® alpha. Estees contém
informacdes especificas dos aparelhos/testes sobre o processamento e caracteristicas de performance
que podem divergir das informagdes deste manual de instrucdes. Neste caso, as informacdes dos livros
de referéncia substituem as informagdes constantes neste manual de instrugdes. Por favor observe o
manual de instrugdes do Ceveron® alpha.

MANUEL Esquema de pipetagem:

0.10 mL Fletcher Trait Plasma
+0.10 mL amostra diluida de plasma
+0.10 mL reagente PTT (p.e. Dapttin TC)
(agite brevemente e incube durante 1 min. a +37 °C)
+0.10 mL solugéo de CaCl2 50 mmol/L +37°C

determine o ponto de coagulagéo

RESULTADOS DA ANALISE
INTERVALO DE REFERENCIA
70-120 % do normal

CALCULO DOS RESULTADOS
A diluicdo 1:100 das amostras de plasma ndo deve ser considerada na avaliagdo. As amostras de
plasma pré-diluidas 1:100 podem ser lidas directamente a partir da curva. Se sdo usadas diluicdes
diferentes de 1:100, os valores de % de pré-calicreina da curva de calibragdo devem ser convertidos
usando a seguinte férmula:

% pre-calicreina

100

CURVA DE CALIBRACAO
A Coagulation Reference é uma “pool” de plasmas normais liofilizada a ser dissolvida em 1 mL de dgua
destilada ou de acordo com os dados indicados na tabela. Com Tampao Citrato-Cloreto de Sédio, a pré-
diluicdo é efectuada de acordo com as seguintes instrugdes: 1:100 (uma parte Coagulation Reference
mais nove partes de Tampéo Citrato-Cloreto de Sédio). Prepare uma série geométrica de diluicdes (1:1 a
1:32) da pré-diluicio (1:100). O récio 1:1 corresponde a pré-diluicdo 1:100.
Pré-diluicao Dilui¢do da curva de calibracdo
1:100 1:1 1:2 14 1:8 1:16  1:32
% pre-calicreina | 100 50 25 125 63 3.1
Determine o tempo de coagulagdo das diferentes diluicdes e trace um gréafico em papel log-log (eixo-x:
log actividade em %; eixo-y: log tempo de coagulagdo em segundos).
CONTROLO DE QUALIDADE
De forma a verificar a exactiddo dos resultados, Coagulation Control A e N devem sempre ser testados
da mesma maneira que os plasmas dos pacientes.
LIMITAGOES DO TESTE
Um manuseamento incorrecto da amostra pode levar a uma activacdo parcial dos factores de
coagulacéo e a determinacdes erroneamente elevadas de factores individuais.
Uma nova calibragdo é necesséria para cada conjunto de reagentes e para cada instrumento usado.
Recomenda-se também uma nova calibragdo quando sé&o introduzidas mudancas de software ou apés a
manutencéo de instrumentos ou equipamentos.
APLICAGOES PARA EQUIPAMENTOS
A pedido, a Technoclone ou o distribuidor local disponibilizam as Fichas de Aplicagédo.

LITERATURA

Por favor contacte a Technoclone ou o distribuidor local.

x diluico = % pre-calicreina da amostra

1 para analises de estandardizagdo recomenda-se um tempo de reconstituicdo de 30 min.
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Fletcher Trait Plasma

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPLICATION

Fletcher Trait Plasma est utilisé pour détecter un manque en prékallicréine. Ce plasma déficient en
prékallicréine augmente considérablement le temps de coagulation d'un TCA (Temps de Céphaline
Activée) sans que cela se traduise par un processus hémorragique. L'anomalie dans la phase
d'activation du TCE peut-étre corrigée in vitro par addition de plasma déficient en F Xl ou de plasma
déficient Fitzgérald (Plasma déficient en kininogene de haut poids moléculaire). Au-dela de ses
conséquences sur la coagulation, unde déficience en prékallicréine influe également sur la fibrinolyse,
sur la formation de kinine et sur le systéme de complément.

COMPOSITION
Fletcher Trait Plasma est un plasma humain déficitaire en pré-kallicréine, lyophilisé et stabilisé.
MATERIEL NECESSAIRE (non fourni avec le kit)

- Pipetten - Eaudistillée - Dilutions/Tampons:
5279025 Solution de CaClz 50 mmol/L 100 mL
5400045 Tampon de citrate-chlorure de sodium 60 mL
- Réactif
5035060 Dapttin® TC 5x2mL
5035090 Dapttin® TC 6x 10 mL
- Plasma de controle et d’etalonnage
5020040 Coagulation Control N 5x1mL
5021055 Coagulation Control A 5x1mL
5220110 Coagulation Reference 5x1mL

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- Uniquement pour application en diagnostic in vitro

- Tous les échantillons de plasma et de sang doivent étre considérés comme potentiellement
infectieux. lls doivent étre manipulés avec les précautions nécessaires relatives aux regles de
sécurité et étre éliminés de la méme maniére que les déchets hospitaliers.

- Ce lot de réactifs obtenus & partir de sang humain et tous les plasmas individuels utilisés a cette
fin sont Ag HBS, Ac VIH et Ac VHC négatifs (voir étiquette externe et étiquette sur le flacon).

STABILITE ET CONSERVATION

La date d'expiration sur les étiquettes est valable pour le stockage entre 2...8°C des bouteilles non
ouvertes. Stabilité apres reconstitution:

TA* TA* Ceveron® alpha
2h 2h

-20°C
1 mois

Lors du stockage, les bouchons doivent étre vissés fermement.
*= Température ambiante : +18...25°C

REALISATION DU TEST

PREPARATION DES ECHANTILLONS DE PLASMA

Ajouter 1 volume de solution de citrate de sodium (0,11 mol/l) & 9 volumes de sang veineux ; centrifuger
15 minutes & au minimum 2500 tours/minute (selon DIN 58905). Conserver le plasma a temperature
ambiante. Avant d'effectuer le test diluer le plasma du patient 1 :100 avec un tampon de citrate-chlorure
de sodium en deux dilutions (par ex. 0,05 mL et 0,45 mL). Dans le cas d'une trés faible ou trés forte
teneur en prékallicréine, il faut utiliser une autre dilution.

RECONSTITUTION DU REACTIF

Reconstituer le réactif lyophilisé avec 1 mL d'eau distillée et laisser reposer le réactif reconstitué pendant
10 minutes a température ambiante!. Préchauffer la solution de CaClz & +37°C.

EXECUTION REALISATION DU TEST

Les résultats obtenus apreés la réalisation proposée du test dépendent trés fortement du lot de reactif PTT
utilisé. Dans le cas de valeurs ne paraissant pas plausibles, il faut donc varier en conséquence la
prédilution de I'échantillon de plasma et la durée d'incubation.

CEVERON

Technoclone propose des protocoles d adaptation pour Ceveron® alpha. Ces manuels contiennent des
informations sur la réalisation des tests et leurs caractéristiques, spécifiques aux tests et & I'appareil. Ces
informations peuvent différer de celles indiquées dans cette notice d’emploi. Dans ce cas, utiliser les
données du protocole d’adaptation et non celles de cette notice d’emploi. Respecter les instructions
d“emploi du Ceveron® alpha.

MANUELLE Schéma de pipetage:

0,10 mL Fletcher Trait Plasma
+0,10 mL plasma dilué
+0,10mL  réactif PTT (Dapttin® TC)
agiter et incuber pendant 1 min a +37°C
+ 0,10 mL solution de CaClz 50 mmol/L (+37°C)

Déterminer le temps de coagulation

INTERPRETATION DES RESULTATS
DOMAINS DE REFERENCE

70-120 % de la norm

CALCUL DES RESULTATS

L’evaluation ne tient pas compte de la prédilution-échantillon 1:100. Les échantillons prédilués 1 :100
peuvent étre lus directement sur la courbe de référence. En utilisant d’autres dilutions que celles 1 :100
les valeurs fixes en % de la courbe de référence peuvent étre converties a I'aide de la formule suivante :
% teneur prékallicréine
100
COURBE DE REFERENCE
Le Coagulation Reference est un plasma de pool normal lyophilisé a diluer avec 1 mL d'eau distillée ou
selon les indications figurant dans le tableau. Préparer avec un tampon de citrate-chlorure de sodium une
prédilution 1:100 (2 x 1 partie de Coagulation Reference + 9 parties de tampon de citrate-chlorure de
sodium). Utiliser cette prédilution pour préparer une série de dilutions géometrique (1:1 a 1:32).
L'indication 1:1 correspond a la prédilution 1:100.
Prédilution Dilutions de courbe de référence

x dilution = % prékallicréine de I'échantillon

1:100 1.1 1.2 1:4 1:8 1:16 1:32

% prékallicréine | 100 50 25 125 63 31

Mesurer la temps de coagulation des différentes phases de dilution et appliquer celui-ci sur du papier
logarithmique (axe x : activité log en %, axe y : temps de coagulation log en sec)

CONTROLE DE QUALITE

Dans le cadre du contréle de qualité, utiliser Coagulation Control A pour controler I'exactitude et
Coagulation Control N pour contrdler la précisison.

LIMITATION DU TEST

Une mauvaise manipulation de I'échantillon peut mener & des surestimations du facteur de coagulation
lors de sa détermination.

Un nouveau calibrage est exigé pour chaque série de réactifs ol une courbe d'étalonnage est nécessaire
ainsi que pour chaque instrument utilisé. En outre un nouveau calibrage est recommandé, en cas de
changement de logiciel ou aprés un service d’entretient important des instruments ou de I'équipement.
APPLICATIONS D'APPAREIL

Les feuilles d'application sont fournies par Technoclone ou votre distributeur local sur demande

BIBLIOGRAPHIE

Veuillez contacter s'il vous plait Technoclone GmbH ou votre distributeur.
1 Pour les tests de standardisation, un temps de reconstitution de 30 min est recommandé




Fletcher Trait Plasma

OMUCAHME NPOAYKTA

HA3HAYEHUE

Fletcher Trait Plasma vcnonbayeTcs Ans AvWarHoCTUkM AeduunTa npe-kannukpeiiHa. Jeduuut B npe-
KannukpeiHe 3Ha4NTENbHO YANMHSIET aKTUBMPOBaHHOE YacTUiHOe TpomGonnacTuHoBoe Bpems (AYTB,
aPTT), HO He paeT 06bl4HbIX pe3ynbTaToB ANA OXMAAEMOW reMMmoparMyeckon TeHpaeHuun. JTa
aHomanus B chase akTuBmpoBaHus AYTB MoxeT BbiTb ckoppekTUpoBaHa in vitro fo6aeneHvem Factor Xl
Deficient Plasma, wnu Fitzgerald Trait Plasma (HMW-Kininogen Deficient Plasma). Kpome Toro,
AeduunT npe-kannukpeiHa Gyaet Takke BNUATb Ha MbBpuHONK3, obpasoBaHWe KUHWHA U CUCTeMy
KOMMEMEHTOB.

COCTAB

Fletcher Trait Plasma sBnsetca nuogunusBaHHoOW W CTabUNU3MPOBaHHOW YeroBeyeckon npe-
KanmnukpenH AeULIMTHON NNasMoii.

NMOTPEBYKOTCA MATEPUAIDI (1e BxoasT B Habop)

- MuneTkn - AuctunnuposaHHas Boaa - PacTBopbl/6ydepbi:
5279025 CaCl2 50 mmol/L Solution 100 mn
5400045 Citrate-Sodiumchloride-Buffer 60 mn
- PeareHTbl
5035060 Dapttin TC 5x2mn
5035090 Dapttin TC 6x10 mn
- KOHTpOJ‘IbeIe n KaJ'IMGpOBOHHbIe nnasmbl
5020040 Coagulation Control N 5x1mn
5021055 Coagulation Control A 5x1mn
5220110 Coagulation Reference 5x1mn

NPEAYNPEXAEHMA U MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU

- IVD — gns aMarHocTuKu in vitro

- Ko Bcem npoGam KpoBM 1 Nna3mbl U NPOAYyKTaM crieflyeT OTHOCUTLCH  Kak K MOTEHLUansHoO
MHULMPOBaHHBIM 1 06paLLaTLCs C HUMU CrieflyeT C COOTBETCTBYIOLLEN OCTOPOXHOCTBIO, NOMTHOCTBLIO
cobniopas TpeboBaHus 61M0Ge30MacHOCT, @ YTUNM3UPOBATL aHArNOMMYHO GONbHUYHBIM OTXOAAM.

- OTOT IOT peareHToB NPUrOTOBMEH M3 YENOBEYECKOW KPOBY, KaX/aas 13 KOTOPbIX ABNAETCS
HeraTueHoM no HbsAg, HIV 1/2 Ab n HCV Ab (cMOoTpu Hakneiiky Ha ynakoBke 1 thnakoHax).

CTABUNIbHOCTb U XPAHEHUE

CpoK rofHOCTH, HanevaTaHHbI Ha 3TUKETKe, KacaeTCcsl XpaHEHUs HEBCKPbITbIX (hrakoHoB npu +2...8°C.
CTtabunbHOCTb Nocne pacTBOPeHUs:

KomH.Temn.* Ceveron® alpha
2 yaca

-20°C
1 mecsy

KomH.Temn.*

2 vaca

TMpu XpaHEHNN KPBILLKKA AOMKHBI BbITb NMOTHO 3aKPLITHI.
* = KOMHaTHas Temnepartypa: +18...25°C

NPOLIEAYPA TECTA

NnoAroToBKA NMPOB MNNA3MbI

Cwmelaiite 9 yYacTeil BEHO3HOW KpoBW M 1 4acTb pactBopa uwTpata Hatpus (0,11 monb/n) u
oTueHTpudyrupyiite 15 MuHyT npu 25009 (cootBeTcTByeT DIN 58905). XpaHute nnaamy npu KOMHaTHOM
Temneparype.

Mepen npoBefeHveM TecTa nnasma nauveHTa passoantcst 1 : 100 LUMTPATHO-XMOPWAHO-HATPUEBLIM
6ycdepom (Citrate-Sodiumchloride-Buffer); passeaeHve BbinonHsieTcs B Ase ctaguum no 1 : 10 (Hanpumep
0,05 mn nna3smel 1 0,45 mn Gydepa). Mpy O4eHb HU3KMX U OYEHb BBICOKWUX YPOBHSIX Npe-KannukpeiHa
[OMKHBI UCMOMNB30BaTLCA APYrie pa3BeeHNs.

NOArOoTOBKA PEATEHTA

TnocdunmsoBaHHbIA peareHT pacTBopsieTcsl B 1 Mn AUCTUNNMPOBAHHON BoAbl U ocTaBnsietcst Ha 10
MWHYT MpY KOMHAaTHOM Temnepatypel. MpeasapuTensHo noforpeiite pacteop CaClz go 37°C.
NPUMEPHOE BbINONMHEHUE TECTA.

PeaynbTaTbl TecTa, nokasaHHble Kak NpUMep, 3aBUCAT OT GOMbLIOTO KONM4EeCTBa (hakTOPOB, HAMpPUMEP,
OT KONMYECTBA JI0TOB MCMONb3yeMoro peareHta PTT. Ecnn pesynbTaThl He KaxyTcst NpaBaonofo6HbIMK,
crneayeT U3MEeHUTb pasBeieHne NNasmbl U/Mnu Bpemst MHKyGaLmm.

CEVERON

Technoclone npegocraenset agantauuv ans Ceveron® alpha. Agantauusi CORepXuT creunduyHyto ans
aHanusaTtopa 1 Tecta MHhOPMaLMIo, KOTOPas MOXeT OTINYaTLCA OT NPEACTABNEHHOM B MHCTPYKLWUN NO
ucnonb3oBaHuio Habopa. B aTom cnyyae uHdopmauwsi, conepxallasca B aaantauum 3ameHsieT coboi
MHhOpMaLMIO, COAEPXKALLYIOCS B UHCTPYKUMW. MpocmaTtpusaiite MHCTpyKkUuio k Ceveron® alpha.
BPYYHYIO Cxema nunetuposaHus:

0.1 mn Fletcher Trait Plasma
+0.1mn npo6bl pasbaBrneHHON nnas3mbl
+0.1mn peareHTta PTT (Hanpumep, Dapttin TC)
KpaTko BCTPSIXHYTb W UHKyGMpoBaTh 1 MUHYTY npu + 37 °C
+0.1mn CaCl2 50 mmol/L Solution +37°C
OnpenenuTb Bpemsi CBEPTbIBaHMS

PE3YNIbTATbl AHAITU3A
AWAMA30H HOPMbI
70 — 120 % HopMb!

PACYET PE3YJIbTATOB

MpepBaputensHoe pasBeeHue nnasmbl 1: 100 B oueHke He yuuTbiBaeTCst. Takue npobbl MOXHO MPsSIMO
cuuTbIBaTb C KanMBpoBOYHOW KpuBoW. Ecnn ucnonbayetcs uHoe, Yem 1 @ 100 passeaeHve, AaHHble,
CUMTaHHble C KanMBPOBOYHOI KPUBOI NEPECcUNTLIBAIOTCA Mo hopmyne:

% npe-kannukpenH
100

KANMBPOBO4YHASA KPUBAA

Coagulation Reference siBnsieTcs nModuUnIM30BaHHbIM MynoM HOPMArbHON MNas3Mbl, KOTOPbLIA crepyeT
pacTBopuTb B 1 MN AUCTUNNMPOBAHHOW BOAbl B COOTBETCTBUW C AAHHBLIMMW, YKa3aHHBIMU Ha HaKreike.
Pa3BefeHne nnasmbl UMTPaTHO-XNOPUAHO-HATpUEBbIM Bydepom BbinonHseTcs no cxeme: 1 : 100
(nBaxkabl 1 vactb Coagulation Reference nmioc 9 yacten Citrate-Sodiumchloride-Buffer). MpurotoBbTe
cepuio pasBefieHMin U3 dToW nnasmbl (o7 1:1 pgo 1:32). PasBegenne 1 @ 1 cooTBeTcTBYeT
npensapuTensHomy passegeHuio 1:100

X pasBefeHue = % npe-kannukpeiHa npobbl

Mpens.passen. Pa3BefeHvie kannbpoBOYHOI KPUBOIA

1:100 1:1  1:2 14 1:8 1:16  1:32

% npe-kannukpeiHa | 100 50 25 125 63 31

OnpepenuTe BpeMsi CBEPTbIBAHUS pasHbIX pasBeAeHUn U NocTpoiTe rpacuk Ha Gurnorapudmmuyeckomn
bymare (no ocu X — norapudm akTMBHOCTU B %, Mo ocn Y — norapudm BpeMEHW CBepTbiBaHUS B
ceKkyHaax.

KOHTPOJIb KAYECTBA
[nsi npoBepKW ka4yecTBa NOMyYeHHbIX pe3ynbTaToB, PEKOMEHAYETCS C Kaaoi cepueii Npob, aHanornyHo
nnasmam nauveHToB, TecTuposatb Coagulation Control A u N.

OrPAHUYEHUA TECTA

HenpaBunbHas nogrotoBka Npo6 MOXeT NPUBECTW K 4aCTUYHOWN akTMBaLuu (DaKTOpOB CBEPTLIBAHUSA U
(hanblu-3aBbILEHHLIM pe3yrnibTaTam B onpeeneHny eAnHNYHbIX (PakTopoB.

HoBas kanubpoBka TpebyeTcs [ANA KaXAoro foTa peareHToB W ANS KaXAOrO WUCMONb3yemoro
MHCTPyMeHTa.

HoBasi kanuGpoBka HyxHa Taioke, €CnM B WHCTPYMEHTE yCTaHaBMMBaeTCs HOBas Nporpamma, wunm
VHCTPYMEHT NpOLLEN CepBUCHOE 06CIyXMBaHME.
AQANTAUUK ONA NHCTPYMEHTOB
ApanTtauumn goctynHbl oT dmpmel Technoclone no Tpe6osaHuio.

NINTEPATYPA

KonTakTtupyiite ¢ dpupmoit Technoclone, nnu Balumm nokanbHbIM AUCTPUBHIOTOPOM.

1ins cTaHAapTU3aLMM PEKOMEHAYETCS BpeMsi pacTBopeHust 30 MUHYT.
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Fletcher Trait Plasma

OPIS PRODUKTU

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Osocze Fletcher Trait jest uzywane do diagnozowania niedoboru prekalikreiny. Niedobér prekalikreiny
znacznie wydtuza czas czesciowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT), ale zwykle nie powoduje
oczekiwanej tendencji do krwotokéw. Ta nieprawidtowos¢ w fazie aktywaciji aPTT moze by¢ skorygowana
in vitro poprzez dodanie osocza z niedoborem czynnika XII lub osocza z cechg Fitzgeralda (osocze z
niedoborem HMW-kinogenu). Ponadto niedobodr prekalikreiny wptywa réwniez na fibrynolize, tworzenie
kinin i uktad dopetniacza.

SKLAD

Fletcher Trait Plasma to liofilizowane i stabilizowane ludzkie osocze z niedoborem prekalikreiny.
WYMAGANE MATERIALY (nie dotaczone do zestawu)

- Pipety - Woda destylowana - Roztwory/bufory:

5279025 CaCl: 50 mmol/L Roztwor 100 mL
5400045 Bufor cytrynianowo-sodowy 60 mL
- Odczynniki
5035060 Dapttin® TC 5x2mL
5035090 Dapttin® TC 6x10mL
- Plazma kontrolna i kalibracyjna
5020040 Kontrola krzepniecia N 5x1mL
5021055 Kontrola krzepnigcia A 5x1mL
5220110 Odniesienie do koagulacji 5x1mL

OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

IVD do diagnostyki in vitro

Wszystkie probki i produkty z krwi i osocza nalezy traktowa¢ jako potencjalnie zakazne i obchodzi¢ sig z
nimi z odpowiednig ostroznoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
biologicznego oraz nalezy je utylizowa¢ w taki sam sposéb, jak odpady szpitalne.

Ta seria odczynnikéw przygotowanych z ludzkiej krwi i kazde pojedyncze osocze uzyte w tej serii sg HBs
Ag, HIV 1/2 Ab i HCV Ab ujemne (patrz etykieta opakowania i etykieta fiolki).

STABILNOSC | PRZECHOWYWANIE

Data waznosci wydrukowana na etykietach dotyczy przechowywania nieotwartych butelek w
temperaturze +2...8 °C.
Stabilnos¢ po rekonstytucii:

RT* RT* Ceveron® alfa
2 godziny 2 godziny

-20°C
1 miesigc

Podczas przechowywania nasadki powinny by¢ mocno dokrecone.
*=temperatura pomieszczenia: +18...25°C

PROCEDURA TESTOWA

PRZYGOTOWANIE PROBEK OSOCZA

Wymiesza¢ 9 czesci krwi zylnej i 1 cze$¢ roztworu cytrynianu sodu (0,11 mol/L) i wirowa¢ przez 15 minut
przy RCF co najmniej 2500 (zgodnie z DIN 58905). Przechowywac¢ osocze w temperaturze pokojowe;j.
Przed wykonaniem testu osocze pacjenta rozciencza si¢ w stosunku 1:100 przy uzyciu buforu
cytrynianowo-sodowego; rozcieniczenie nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach w skali 1:10 (na przyktad
po 0.05 mL i 0.45 mL). W przypadku bardzo niskich i bardzo wysokich pozioméw prekalikreiny nalezy
jednak zastosowac inne rozcieficzenia.

PRZYGOTOWANIE ODCZYNNIKA

Liofilizowany odczynnik nalezy rozpusci¢ w 1 mL wody destylowanej i odstawi¢ na 10 minut w
temperaturze pokojowej* . Podgrzac roztwér CaClz do temperatury +37°C.

SUGEROWANA WYDAJNOSC TESTU

Wyniki uzyskane za pomocg sugerowanego uktadu testowego zalezg w duzym stopniu od odpowiedniej
partii uzytego odczynnika PTT. Jesli wartosci nie wydajg si¢ wiarygodne, nalezy odpowiednio zmieni¢
wstepne rozciernczenie probki osocza i/lub okres inkubacji.

CEVERON

Firma Technoclone udostepnia arkusze aplikacyjne dla analizatora Ceveron® alpha. Arkusze aplikacyjne
zawierajg specyficzne dla analizatora/testu informacje dotyczace obstugi i dziatania, ktére moga rézni¢
si¢ od tych podanych w niniejszej instrukcji uzytkowania. W takim przypadku informacje zawarte w
arkuszach aplikacyjnych zastepujg informacje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi. Nalezy zapoznaé
sig z instrukcjg obstugi analizatora Ceveron® alpha.

RECZNY schemat pipetowania:

0,10 mL osocza Fletcher Trait
+ 0,10 mL rozcienczonej probki osocza
+ 0,10 mL odczynnika PTT (f.i. Dapttin TC)
(krotko wstrzgsna¢ i inkubowaé przez 1 min. w temperaturze +37 °C)
+ 0,10 mL roztworu CaCl2 50 mmol/L + 37°C

okresli¢ punkt krzepnigcia

WYNIKI ANALIZ

ZAKRES ODNIESIENIA

70-120% normy |

OBLICZANIE WYNIKOW

Wstepne rozcienczenie 1:100 prébek osocza nie jest brane pod uwage w ocenie. Probki osocza wstepnie
rozciericzone w stosunku 1:100 mozna odczyta¢ bezposrednio z krzywej kalibracyjnej. Jesli stosowane
sg wspotczynniki rozcienczenia inne niz 1:100, wartosci % prekalikreiny krzywej kalibracyjnej mozna
przeliczy¢ za pomoca nastepujacego wzoru:

% prekalikreiny
100

KRZYWA KALIBRACJI

QOdczynnik referencyjny krzepniecia to liofilizowana pula normalnego osocza, ktérg nalezy rozpusci¢ w 1
ml wody destylowanej lub zgodnie z danymi wskazanymi w tabeli. W przypadku buforu cytrynianowo-
sodowego wstepne rozcienczenie przeprowadza sie zgodnie z nastgpujgcymi instrukcjami:1:100 (dwa
razy jedna czes$c Odczynnika QOdniesienia do Krzepnigcia plus
9 czesci Buforu Cytrynianowo-Sodowego). Przygotowa¢ geometryczng serie rozciericzen (od 1:1 do1:32)
wstepnego rozcienczenia (1:100). Stosunek 1:1 odpowiada rozcienczeniu wstepnemu 1:100.
Rozcienczanie wstepne Rozcienczenie krzywej kalibracyjnej

x rozcienczenie = % prekalikreiny w probce

1:100 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32

% prekalikreiny | 100 50 25 125 6.3 3.1

Okresli¢ czas koagulacji réznych rozcienczen i wykreslic na papierze logarytmicznym (o$ x: logarytm

aktywnosci w %; 0$ y: logarytm czasu koagulacji w s).

KONTROLA JAKOSCI

Aby zweryfikowa¢ doktadno$¢ wynikow, kontrola krzepniecia A i N powinna by¢ zawsze badana w taki

sam spos6b jak osocze pacjenta.

OGRANICZENIA TESTU

- Nieprawidiowe obchodzenie si¢ z probkg moze prowadzi¢ do czesciowej aktywacji czynnikow
krzepnigcia i fatszywie podwyzszonych wynikéw oznaczen pojedynczego czynnika.

- Nowa kalibracja jest wymagana dla kazdej partii odczynnikéw, dla ktérej konieczne jest zastosowanie
krzywej kalibracyjnej oraz dla kazdego uzywanego urzadzenia. Nowa kalibracja jest réwniez zalecana
w przypadku wprowadzenia zmian w oprogramowaniu lub po powaznym serwisie instrumentéw lub
sprzetu.

APLIKACJE DLA INSTRUMENTOW

Arkusze zastosowan sg dostgpne na zgdanie w firmie Technoclone lub u lokalnego dystrybutora.

LITERATURA

Prosimy o kontakt z Technoclone lub lokalnym dystrybutorem.
1 Do standaryzacji zalecany jest czas rekonstytucji wynoszacy 30 minut.




