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Factor VIl Inhibitor Plasma HCV neg. (GB)

Faktor VIII Inhibitor Plasma HCV neg.

PRODUCT DESCRIPTION
INTENDEND USE

For accuracy control of the determination of Factor VIII Inhibitor according

to Bethesda. F VIII Inhibitor Plasma HCV neg. may be used as:

- aplasma sample of a hemophilia A-patient with F VIII Inhibitor

- for accuracy control of the determination of F VIII Inhibitor according to
Bethesda (using the reagents of the F VIII Inhibitor Reagent Kit and the
reagents for F VIII determination of Technoclone).

In the lot specific batch table the inhibitor capacity is indicated in Bethesda-
Units/mL.

COMPOSITION

F VIII Inhibitor Plasma HCV neg. is an immune-adsorbed lyophilized normal
human plasma with a specific inhibitor antibody added directed against F
VIII activity (F VIII:C).

MATERIAL REQUIRED (not supplied with the kit)

- Pipette
- Distilled water

WARNING AND PRECAUTIONS

- IVD for in vitro diagnostic use

- All blood and plasma samples and products have to be regarded as
potentially infectious and handled with appropriate care and in
compliance with the biosafety regulations in force and must be
disposed of in the same way as hospital waste.

- This lot of reagents prepared from human blood and each single
plasma used for this lot are HBsAg, HIV 1/2 Ab and HCV Ab negative
(see vial label).

STABILITY AND STORAGE

The expiry date printed on the labels applies to storage of the unopened
bottles at +2...8 °C.

Stability after reconstitution:

RT* (Ceveron **) -20°C

2 hours

1 month

Repeated freezing is not recommended.

* = room temperature
** = in the Ceveron® alpha in the respective control area in the sample tray.

TEST PROCEDURE
PREPARATION OF REAGENT
CEVERON

Technoclone provides application sheets for Ceveron® alpha. The
application sheets contain analyser/assay specific handling and
performance information which may differ from that provided in this
instruction for use. In this case the information contained in the application
sheet supersedes the information in this instruction for use. Please consult
the instruction manual of the Ceveron®alpha.

MANUAL

- Open the vial carefully and reconstitute the contents in 1 mL of distilled
water by carefully rotating the vial (avoid frothing).

- Allow the reconstituted plasma to stand for 10 minutes at room
temperature before use. For standardisation the recommended
reconstitution is 30 minutes.

- Treat the reconstituted plasma as a citrated patient sample according to
the instructions of the respective test.

PERFORMANCE OF THE TEST

Determination of the Bethesda Units is performed with application of the
Factor VIII Inhibitor Reagent Kit of Technoclone according to the detailed
instructions for the performance of the test.

STANDARDISATION

Standardisation is done by Technoclone, using clotting and chromogenic
assays for factor VIII.

LIMITATION OF THE TEST

The values found when testing should be compared to the value given on
the data-key for the corresponding lot of Factor VIII Inhibitor Plasma HCV
neg. If the results obtained are outside the recommended range, avoid
measuring patient samples until the problem is solved.

LITERATURE

1. Carol K. Kaspar et al.: A More Uniform Measurement of Factor VIII Inhibitors;
Thrombos. Diathes. heamorrh. 34, (1975), 869

2. Workshop of Inhibitors of Factor VIII and IX, Vienna, January 26. and 27., 1976, Facultas-
Verlag

PRODUKTBESCHREIBUNG
ANWENDUNG

Zur Richtigkeitskontrolle der Bestimmung des Faktor VIlI-Inhibitors nach

Bethesda. Das F VIII Inhibitor Plasma HCV neg. kann verwendet werden:

- als Plasmaprobe eines Hamophilie A-Patienten mit einem F VIlI-Inhibitor

- zur Richtigkeitskontrolle der F VIlI-Inhibitorbestimmung nach Bethesda
(unter Verwendung der Reagenzien des FVIII Inhibitor Reagenzien-
satzes und den Reagenzien zur FVIII-Bestimmung von Technoclone).

In der Lotspezifischen Wertetabelle ist die Inhibitorkapazitat in Bethesda-

Einheiten/mL angegeben.

ZUSAMMENSETZUNG

Das FVIII Inhibitor Plasma HCV neg. ist ein immunadsorbiertes
lyophilisiertes Normalplasma zu dem ein spezifischer gegen die FVIII-
Aktivitat (F VIII:C) gerichteter Antikérper hinzugefiigt wurde.

BEN@T'GTES MATERIAL (nicht im Testkit enthalten)

- Pipetten
- Destilliertes Wasser

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMARNAHMEN

- Nur zur Anwendung als in vitro Diagnostikum

- Alle Blut- bzw. Plasmaprodukte und Proben missen als potentiell
infektids angesehen werden. Sie sind mit der notwendigen Sorgfalt und
entsprechend den Sicherheitsvorschriften zu behandeln und wie
Krankenhausmiill zu entsorgen.

- Die Reagenziencharge, hergestellt aus humanem Blut, und jedes hierzu
verwendete Einzelplasma sind HBs Ag, HIV 1/2 Ak und HCV Ak negativ.
(siehe Flaschenetikette).

LAGERUNG UND STABILITAT

Das Reagenz ist ungeoffnet bei +2...8°C zu lagern und bis zu dem auf dem
Etikett angegebenem Datum verwendbar.

Stabilitdat nach Rekonstitution:

RT* (Ceveron **)

2 Stunden

Ein mehrmaliges Einfrieren wird nicht empfohlen.

*= Raumtemperatur
** = jm Ceveron® alpha in den fiir Kontrollen vorgesehenen Bereich im Probenteller.

TESTDURCHFUHRUNG
VORBEREITUNG DES REAGENZES
CEVERON

Technoclone stellt fir den Ceveron® alpha Applikationen zur Verfigung.
Diese enthalten gerate / testspezifische Informationen zur Abarbeitung und
zu den Leistungsdaten, die von den Informationen in dieser Gebrauchs-
anweisung abweichen kénnen. In diesem Fall ersetzten die Informationen in
den Applikationsvorschriften die Informationen in dieser Gebrauchs-
anweisung. Bitte beachten sie die Bedienungsanleitung des Ceveron®
alpha.

MANUELL

- Das Flaschchen vorsichtig 6ffnen, den Inhalt mit 1 mL destilliertem
Wasser I6sen und durch vorsichtiges Rotieren des Flaschchens
rekonstituieren (Schaumbildung vermeiden).

- Das geléste Plasma soll vor Verwendung 10 Minuten bei
Raumtemperatur  stehen.  Fir  Standardisierungsuntersuchungen
empfiehlt sich eine Rekonstitutionszeit von 30 Minuten.

- Das Plasma nach der Testvorschrift des Reagenzienherstellers wie die
Patientenproben behandeln.

TESTDURCHFUHRUNG

Die Bestimmung der Bethesda-Einheiten erfolgt unter Verwendung des
Faktor VIII Inhibitor Reagenziensatzes von Technoclone entsprechend der
dort detailliert angegebenen Testdurchfiihrung.

STANDARDISIERUNG

Die Standardisierung erfolgt durch Technoclone unter Verwendung von
koagulometrischen und chromogen Faktor VIII Testen.

EINSCHRANKUNG DER TESTDURCHFUHRUNG

Die mit dem FVIII Inhibitor Plasma HCV neg. gefundenen Werte sollten mit
den angegebenen, lotspezifischen Werten des Kontrollplasmas verglichen
werden. Sollten Sie ein Ergebnis erhalten, das sich auRerhalb des
angegebenen Vertrauensbereiches befindet, so sollten Sie die Messung
von Patientenproben so lange unterbrechen, bis das Problem geldst ist.

LITERATUR

1. Carol K. Kaspar et al.: A More Uniform Measurement of Factor VIII Inhibitors;
Thrombos. Diathes. heamorrh. 34, (1975), 869

2. Workshop of Inhibitors of Factor VIl and IX, Wien, 26. und 27. Januar 1976,
Facultas-Verlag



Plasma inibitore de Fattore VIIl HCV neg. @

Plasma inhibidor de Factor VIIl HCV neg. @

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
APPLICAZIONE

Per il controllo di precisione nella determinazione dell'inibitore del FVIII

secondo Bethesda. Il Plasma contente l'inibitore del FVIII HCV neg. pud

essere utilizzato come segue:

- come plasma-test di pazienti con emofilia A con inibitore del FVIII

- per il controllo di precisione nella determinazione dell'inibitore del FVIII
secondo Bethesda (utilizzando il kit per il dosaggio dell’inibitore del FVIII
e le reagenti per il dosaggio del F VIII (Technoclone).

La capacita inibente & indicata in Unita Bethesda/mL nella tabella dei lotti
specifici

COMPOSIZIONE

Il Plasma contenente l'inibitore del F VIII HCV neg. &€ un plasma umano
normale liofilizzato immuno-assorbito con un anticorpo specifico
dell'inibitore aggiunto diretto contro I attivita di F VIII (F VIII:C).

MATERIALI ADDIZIONALI NECESSARI (non inclusi nel kit)

- Pipette
- Acqua distillata

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Da usare solamente come diagnostico in vitro

- Tutti i derivati da sangue o plasma umano come pure i campioni di
sangue o plasma devono essere considerati potenzialmente infettivi e
devono essere maneggiati con la dovuta attenzione e in accordo con le
norme di sicurezza e devono essere smaltiti nello stesso modo dei rifiuti
ospedalieri.

- |l carico delle provette, prodotto con sangue umano, e ogni plasma
singolo a tal fine utilizzato sono HBs Ag, HIV 1/2 Ak e HCV Ak negativi
(si etichetta del flacone).

CONSERVAZIONE E STABILITA

Tutti i reagenti conservati nei flaconi integri a +2...8°C possono essere
utilizzati fino alla data indicata sull’etichetta.

Stabilita dopo ricostituzione:

TA* (Ceveron **) -20°C

No si consigliano congelamenti ripetuti.

*= temperatura ambiente
** = nel Ceveron® alpha nella rispettiva area di controllo nel vassoio portacampioni.

ESECUZIONE DEL TEST
PREPARAZIONE DEI REAGENTI
CEVERON

Technoclone offre le protocolli applicativi per Ceveron® alpha. Protocolli
applicativi riportano I'utilizzo specifico analizzatore/test e informazioni sulle
caratteristiche che possono differire da quelli forniti nelle presenti Istruzioni
per I'Uso. In questo caso, l'informazione contenuta nelle protocolli
apllicativi sostituisce le informazioni delle presenti Istruzioni per |'Uso.
Consultare il manuale di istruzioni del Ceveron® alpha.

MANUALE

- Aprire con cura il flaconcino, aggiungere 1 mL di acqua distillata al suo
contenuto, ricostituire mediante lenta rotazione del flaconcino (evitare la
formazione di schiuma).

- Lasciare il reagente ricostituito per 10 min. a temperatura ambiente.
Nelle prove di standardizzazione si consiglia un tempo di ricostituzione di
almeno 30 minuti.

- Tratti il plasma ricostituito come campione paziente citrato secondo le
istruzioni della prova rispettiva.

ESECUZIONE DEL TEST

La determinazione delle Unita Bethesda viene eseguita mediante il kit per la
determinazione dell'inibitore del F VIII Technoclone seguendo la metodica
fornita dal produttore.

STANDARDIZZAZIONE

La standardizzazione ¢ fatta da Technoclone, usando la coagulazione e le
analisi cromogeno per il fattore VIII.

LIMITAZIONE DEL TEST E POSSIBILI FONTI DI ERRORI

| valori trovati quando esaminare dovrebbe essere confrontata al valore
dato sulla dato-chiave per il lotto corrispondente del plasma dell'inibitore di
fattore VIII HCV neg. Se i risultati ottenuti sono parte esterna la gamma
suggerita, eviti di misurare i campioni pazienti fino a risolvere il problema.

BIBLIOGRAFIA

1. Carol K. Kaspar et al.: A More Uniform Measurement of Factor VIII Inhibitors; Thrombos.
Diathes. heamorrh. 34, (1975), 869

2. Workshop of Inhibitors of Factor VIIl and IX, Vienna, January 26. and 27., 1976, Facultas-
Verlag

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
APLICACION

Paro control de exactitud en la determinaciéon del Inhibidor del FVIII de

acuerdo con Bethesda. El Plasma Inhibidor de FVIII HCV neg. puede

usarse como:

- muestra de plasma de haemofila A con inhibidor de FVIII

- control de exactidud en la determinacion del Inhibior de FVIII de acuerdo
con Bethesda (utilizando los reactivos Technoclone de reactivos para el
Inhibidor del FVIIl y los reactivos para la determination del FV 111).

En la tabla del lote especifico se indica la capacidad de inhibicion en
unidades Bethesda/mL.

COMPOSICION

El Plasma Inhibidor de FVIII HCV neg. es un plasma humano normal
liofilizado, inmuno-adsorbido mediante la adicion de un anticuerpo
especifico del inhibidor dirigido contra el sitio activo del F VIII (F VIII:C).

MATERIAL NECESARIO (no se suministra con el kit)

- Pipetas
- Agua destilada

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Solo para su uso en el diagndstico in vitro

- Todos los productos sanguineos y plasmaticos de origen humano se
deben considerar como potencialmente infecciosos. Deben tratarse con
las debidas precauciones de conformidad con los reglamentos vigentes
relativos a la seguridad bioldgica. Los desechos deberan eliminarse de
la misma manera que se eliminan los desechos en los hospitales.

- Este lote de reactivos esta preparado de sangre humana y cada plasma
utilizado en este lote es Antigeno de superficie de la Hepatitis B
(HBsAg), VIH 1/2 Ab y HCV Ab negativo (consulte la etiqueta del vial).

ESTABILIDAD Y CONSERVACION

Los reactivos se deben conservar a temperaturas de entre +2..8°C y
utilizarse antes de la fecha indicada en las etiquetas.

Estabilidad después de la reconstitucion:

TA* (Ceveron **)

No se recomienda volverlo a congelar.

*= temperatura ambiente
** = en el Ceveron® alpha, en el area correspondiente al control de la bandeja de muestras

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA
PREPARACION DE LOS REACTIVOS
CEVERON

Technoclone pone a disposicion reglamentos de aplicacién para Ceveron®
alpha. Estos contienen informacion especifica aparato/test para el manejo y
el rendimiento, que pueden diferenciarse de la informaciéon dada en estas
instrucciones de manejo. En este caso, la informacién contenida en los
reglamentos de aplicacién reemplaza la infomracién de estas instrucciones
de manejo. Por favor consulte el manual de instrucciones del Ceveron®
alpha.

MANUAL

- Abrir cuidadosamente el vial, anadir 1 mL de agua destilada a su
contenido, y disolver por rotaciéon suave del vial evitando la formacién de
espuma.

- Dejar reposar el reactivo disuelto durante 10 minutos a tempertura
ambiente. Sin embargo en estudios de estandarrizacion se recomienda
un tiempo de reconstitucion de 30 minutos.

- Trate el plasma reconstituida como muestra paciente citrated segun las
instrucciones de la prueba respectiva.

REALIZACION DE LA PRUEBA

La determinacién de las unidades Behtesda se lleva a cabo con la
aplicacion del Juego de reactivos para el inhibidor del F VIII Technoclone,
de acuerdo con las instrucciones detalladas para la ejecucion de la prueba.

ESTANDARDIZACION

La estandardizacion es hecha por Technoclone, usando la coagulacién y
los andlisis chromogenic para el factor VIII.

LIMITAGOES DO TESTE

Los valores encontraron cuando la prueba se debe comparar al valor dado
en la dato-llave para la porcion correspondiente de plasma del inhibidor del
factor VIII HCV neg. Si los resultados obtenidos son exterior la gama
recomendada, evite de medir muestras pacientes hasta que se soluciona el
problema.

BIBLIOGRAFIA

1. Carol K. Kaspar et al.: A More Uniform Measurement of Factor VIII Inhibitors; Thrombos.
Diathes. heamorrh. 34, (1975), 869

2. Workshop of Inhibitors of Factor VIII and IX, Vienna, January 26. and 27., 1976, Facultas-
Verlag



Factor VIl Inhibitor Plasma HCV neg.

Plasma inhibiteur du Facteur VIl VHC neg.

DESCRIGAO DO PRODUTO
uso

Para controlo de precisdo da determinacéo do inibidor do FVIII de acordo

com Bethesda. O inibidor de plasma FVIIIl HCV neg. pode ser usado como:

- Uma amostra de plasma de um paciente com hemofilia A com o inibidor
F VI

- Para controlo de precisdo da determinagdo do inibidor do FVIII de
acordo com Bethesda (usando os reagentes do kit de reagentes do
inibidor FVIIl e os reagentes para a determinagdo FVIII da
Technoclone).

Na tabela de lotes especificos vem indicada a capacidade do inibidor em
unidades Bethesda/mL.

COMPOSIGAO

O Plasma inibidor do FVIIl HCV negativo € um plasma humano normal,
liofilizado e imuno-absorvido onde foi adicionado um anticorpo inibidor
especifico que actua directamente contra a actividade do FVIII ( F VIII:C).

MATERIAL NECESSAR'O (néo fornecido com o kit)

- Pipetas
- Agua destilada

ADVERTENCIAS E PRECAUGOES

- Somente para uso como diagnostico in vitro

- Todas as amostrasou produtos de plasma devem ser considerados como
potencialmente infecciosos e. manuseados com os cuidados necessarios e
conforme os regulamentos de seguranga e devem ser removidos como lixo
hospitalar.

- Os lotes de reagentes, fabricados com sangue humano e cada plasma
individual usado foram negativos nos testes de HBs Ag, HIV 1/2 Ab e
HCV Ab. (veja no rétulo frasco).

CONSERVAGAO E ESTABILIDADE

A data de validade impressa nas etiquetas aplica-se ao armazenamento
dos frascos fechadas a +2...8 °C.

Estabilidade apds a reconstituigéo:

TA* (Ceveron **)

2 horas

Nao deve congelar repetidamente.

* = Temperatura ambiente
** = Na respectiva area de controlo do carrossel de amostras do Ceveron® alpha

EXECUGAO DO TESTE
PREPARAGAO DO REAGENTE
CEVERON

A Technoclone disponibiliza instrugdes de aplicagcdo para os Ceveron®
alpha. Estees contém informacdes especificas dos aparelhos/testes sobre
o processamento e caracteristicas de performance que podem divergir das
informagdes deste manual de instrugdes. Neste caso, as informagées dos
livros de referéncia substituem as informagdes constantes neste manual de
instrugdes. Por favor observe o manual de instrugdes do Ceveron® alpha.

MANUEL

- Aabra o frasco com cuidado e reconstitua os conteidos em 1 mL de
Agua destilada, rodando cuidadosamente o frasco (evite fazer espuma).

- Permita que o plasma reconstituido repouse durante 10 minutos a
temperatura ambiente antes de usa-lo. Para a standardrizagdo a
reconstituicdo recomendada é de 30 minutos.

- Trate o plasma reconstituido como amostra de paciente citratada de
acordo com as instrugdes do respectivo teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

A determinacéo das unidades Bethesda é efectuada com aplicagdo do kit
Factor VIII Inhibitor Reagent da Technoclone de acordo com as instrugdes
detalhadas para a realizagéo do teste.

ESTANDARDIZAGAO

A standardizagéo é feita pela Technoclone, usando ensaios de coagulagédo
e ensaios cromogénicos para o factor VIII.

LIMITACOES DO TESTE

Os valores encontrados com o teste devem ser comparados aos valores
dados na folha chave do lote correspondente do plasma de inibicdo do
Factor VIl HCV neg. Se os resultados obtidos estiverem fora do intervalo
recomendado, evite medir as amostras dos pacientes até que o problema
esteja resolvido.

LITERATURA

1. Carol K. Kaspar et al.: A More Uniform Measurement of Factor VIII Inhibitors; Thrombos.
Diathes. heamorrh. 34, (1975), 869

2. Workshop of Inhibitors of Factor VIII and IX, Vienna, January 26. and 27., 1976, Facultas-
Verlag
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DESCRIPTION DU PRODUIT
APPLICATION

Pour la contréle d’exactitude de la détermination de linhibiteur du F VIII

d’apres Bethesda. Le Plasma avec inhibiteur du F VIII VHC neg. peut étre

utiliser

- comme échantillon de plasma d'un patient hémophile A avec inhibiteur
du F VIl

- pour la contréle d’exactitude de la détermination d’inhibiteur du F VIII
d’aprés Bethesda (en utilisant les réactifs du coffret F VIII Inhibiteur de F
VIII et les réactifs pour la détermination de F VIII de Technoclone)

Le capacité d’inhibiteur est indiquée en unités Bethesda/mL dans le tableau
des lots spécifiques
COMPOSITION

Le plasma F VIII Inhibiteur, HCV négatif, est un plasma normal humain
immuno-adsorbé avec un anticorps inhibiteur spécifique rajouté, dirigé
contre I'activité du F VIII (F VIII:C)

MATERIEL NECESSAIRE (non fourni avec le kit)

- Pipettes
- Eau distillée

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- pour l'usage diagnostique in vitro

- Tous les produits sanguins ou plasmatiques d'origine humaine, ainsi que
les échantillons de sang ou de plasma, doivent étre considérés comme
potentiellement infectieux et manipulés avec les précautions nécessaires
relatives aux régles de sécurité.

- Ce lot de réactifs obtenus a partir de sang humain et tous les plasmas
individuels utilisés a cette fin sont Ag HBS, Ac VIH et Ac VHC négatifs
(voir étiquette sur le flacon).

STABILITE ET CONSERVATION

Les réactifs, conservés dans leur flacon non ouvert a +2...8 °C, peuvent
étre utilisés jusqu’a la date de péremption indiquée sur I"étiquette.

Stabilité aprés reconstitution:

TA* (Ceveron **) -20°C

2 heurs

Eviter les congélations répétées.

* = température ambiante
** = 3 l'intérieur de la zone échantillons réservée aux contréles dans le Ceveron® alpha

REALISATION DU TEST
PREPARATION DE REACTIF
CEVERON

Technoclone propose des protocoles d’adaptation pour Ceveron® alpha
Ces manuels contiennent des informations sur la réalisation des tests et
leurs caractéristiques, spécifiques aux tests et a Iappareil. Ces
informations peuvent différer de celles indiquées dans cette notice
d’emploi. Dans ce cas, utiliser les données du protocole d’adaptation et
non celles de cette notice d’emploi. Respecter les instructions d’emploi du
Ceveron® alpha.

MANUELLE

- ouvrir le flacon délicatement, ajouter 1 mL d’eau distillée au contenu,
dissoudre en agitant lentement le flacon (éviter la formation de mousse!).

- laisser reposer le réactif dissous a température ambiante pendant 10
minutes. Pour les tests de standardisation un temps de reconstitution de
30 minutes est recommandé.

- Traitez le plasma reconstitué comme échantillon patient citraté selon les
instructions de I'essai respectif.

REALISATION DU TEST

La détermination des unités Bethesda est réalisée a 'aide des réactifs du
coffret Technoclone F VIII Inhibiteur, selon les explications données dans la
fiche technique de ce kit.

ETALONNAGE

L'étalonnage est fait par Technoclone, en utilisant des tests de coagulation
et les analyses chromogénes pour le facteur VIII.

LIMITATION DU TEST

Les valeurs trouvé devrait étre comparé avec les valeurs donnée sur la
donnée-clef pour le lot correspondant de plasma d'inhibiteur du facteur VIII
VHC neg. Si les résultats obtenus sont extérieur du secteur recommandée,
évitez de mesurer les échantillons des patients jusqu'a le probléme soit
résolu.

BIBLIOGRAPHIE

1. Carol K. Kaspar et al.: A More Uniform Measurement of Factor VIII Inhibitors; Thrombos.
Diathes. heamorrh. 34, (1975), 869

2. Workshop of Inhibitors of Factor VIII and IX, Vienna, January 26. and 27., 1976, Facultas-
Verlag



Factor VIII Inhibitor Plasma HCV neg.

OPIS PRODUKTU
PRZEZNACZENIE

Do kontroli doktadnosci oznaczania inhibitora czynnika VIII zgodnie z
metodg Bethesda. F VIII Inhibitor Plasma HCV neg. moze by¢
stosowany jako:

- prébka osocza pacjenta z hemofilig A z inhibitorem F VIII

- do kontroli doktadnos$ci oznaczania inhibitora F VIII zgodnie z metodg
Bethesda (przy uzyciu odczynnikéw z zestawu do oznaczania inhibitora
F VIII i odczynnikéw do oznaczania F VIII firmy Technoclone).

Na etykiecie fiolki pojemnos$¢ inhibitora jest podana w Bethesda-Units/mL.

SKLAD

F VIII Inhibitor Plasma HCV neg. jest immunoadsorbowanym liofilizowanym
normalnym ludzkim osoczem z dodanym specyficznym przeciwciatem
inhibitorowym skierowanym przeciwko aktywnosci F VIII (F VIII:C).

WYMAGANE MATERIALY (nie sg dostarczane z zestawem)

- Pipeta
- Woda destylowana

OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

- IVD do diagnostyki in vitro

- Wszystkie probki i produkty z krwi i osocza nalezy traktowac jako
potencjalnie zakazne i obchodzi¢ sie z nimi z odpowiednig ostroznoscig
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
biologicznego i nalezy je utylizowaé w taki sam sposéb, jak odpady
szpitalne.

- Ta seria odczynnikow przygotowanych z ludzkiej krwi i kazde
pojedyncze osocze uzyte w tej serii sg HBsAg, HIV 1/2 Ab i HCV Ab
ujemne (patrz etykieta fiolki).

STABILNOSC | PRZECHOWYWANIE

Data waznosci wydrukowana na etykietach dotyczy przechowywania
nieotwartych butelek w temperaturze +2...8 °C.

Stabilno$¢ po rekonstytuciji:

RT* (Ceveron **) -20°C

2 godziny 1 miesiac

Nie zaleca sig wielokrotnego zamrazania.

* = temperatura pokojowa
** = w Ceveron® alpha w odpowiednim obszarze kontrolnym na tacce na probki.

PROCEDURA TESTOWA
PRZYGOTOWANIE ODCZYNNIKA
CEVERON

Technoclone dostarcza arkusze aplikacyjne dla Ceveron® alpha. Arkusze
aplikacyjne zawierajg specyficzne dla analizatora / testu informacje
dotyczace obstugi i wydajnosci, ktére moga rézni¢ sie od tych podanych w
niniejszej instrukcji uzytkowania. W takim przypadku informacje zawarte w
arkuszu aplikacyjnym zastepujg informacje zawarte w niniejszej instrukcji
obstugi. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi analizatora Ceveron®
alpha.

INSTRUKCJA OBSLUGI

- Ostroznie otworzy¢ fiolke i zrekonstytuowa¢ zawartos¢ w 1 mL wody
destylowanej, ostroznie obracajgc fiolke (unika¢ spieniania).

- Przed uzyciem pozostawi¢ odtworzone osocze na 10 minut w
temperaturze pokojowej. W przypadku standaryzacji zalecany czas
rekonstytucji wynosi 30 minut.

- Zrekonstytuowane osocze nalezy traktowaé jako prébke pacjenta z
cytrynianem zgodnie z instrukcjami odpowiedniego testu.

WYKONANIE TESTU

Oznaczanie jednostek Bethesda jest wykonywane przy uzyciu zestawu
odczynnika inhibitora czynnika VIII firmy Technoclone zgodnie ze
szczegotowymi instrukcjami dotyczgcymi wykonywania testu.

STANDARYZACJA

Standaryzacja jest przeprowadzana przez Technoclone przy uzyciu testéow
krzepnigcia i chromogennych dla czynnika VIII.

OGRANICZENIA TESTU

Wartosci uzyskane podczas badania nalezy poréwnaé z wartosciami
podanymi w kluczu danych dla odpowiedniej partii Factor VIII Inhibitor
Plasma HCV neg. Jesli uzyskane wyniki wykraczajg poza zalecany zakres,
nalezy unika¢ pomiaru prébek pobranych od pacjentéw do czasu
rozwigzania problemu.
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